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D oĘczy : P ruetar gu nieo graniczone go w przedmi ocie :

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego uĘtku
do SPZZOZw Wyszkowie.

W odpowiedzi na wnięsione zapytartia do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze Zm. ), dotyczące
powyzej wskazanego przetargr.l Zurlawiający udzielaponizej podanych odpowiedzi:

Pytanie 1': Dotyczy części nr 16: Czy Zamawiający w pozycji 42 dopuści do przetargu regulator
przepływu o zakręsie prędkości podaŻy 5-250 mllgodz. dla krystaloidów oraz 5-150ml/godz. dla lipidów?
odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2z Czy w Pakiecie nr 16, w pozycjach 29-36 ntę zaszła oczywista pomyłka pisarska przy
podawaniu jednostki rozmiaru i Zamawiającemu chodzi o rurki ustno-gardłowe jednorazowego uz1'tku w
ośmiu rozrniarach: od rozmiaru 00 do rozmiaru1 o długościach od 5 cm do IŻ cm?
Odpowied ź: T ak, zaszła pomyłka.

Pytanie 3: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnej części asortymentu opisanego
w Pakiecie nr 16 w pozycji 38' tj. zęstaw do pobierania wydzieliny z dróg oddechowych w czasie
odsysania do badań laboratoryjnych? Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu
pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w tej pozycji.
o dpowied ź: Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 4: Czy Zamawiający w Pakiecie nr l'6' w pozycjach 39 i 40 dopuści uŻywane dotychczas przez
Zamawiającego cewniki do odsysania w układzie zamkniętym o długości 57 cm?
odpowied ź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5: Czy ze względu na wycofanie z produkcji i sprzeduŻy uchwytu do rurek intubacyjnych w
tozmiarze 3,0, Zamawiający w Pakiecie L6, w pozycji 43 dopuści uchw}t do rurek intubacyjnych tego
samego producenta w tozmiarze 3,5 spełniającąpozostałe wymogi SIWZ?
odpowied źz Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 6: Czy Zamawiający w Pakiecie l'6, w pozycji 45 dopuści prowadnicę w tozmiarze 2,0 mm
zamtast2,2 mm?
odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 7z DoĘczy Pakietu nr 5 poz. 3: Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego o masie 23 g i
mniejszych oporach przepływu 0,6 cm H2o przy 30 l/min, spełniający pozostałe wymagania SIWZ' W
przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o retoryczne uzasadnięnie, gdyŻpowyŻsze parametry w Żadnej
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Sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort uzytkowania, ani na jakość oferowanego wyrobu a
umozliwiaj ązłoŻenie ofertę tylko jednemu oferentowi ofeĄącej produkty firmy Covidien.
odpowied źz Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8: Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 4z Czy Zarnawiający dopuści filtr oddechoovy antybakteryjny i
antywirusowy o nieznacznie większych oporach przepływu - 2,7 cm H2o przy 60 l/min, spełniający
wszystkie pozostałe wymagania SIWZ. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o retoryczne
uzasadnienie, gdyŻ powyŻsze parametry w Żadnej sposób nie wpływĄą negatywnie ani na komforl
uzytkowania, ani na jakośó oferowanego wyrobu a umozliwtają złożenie ofertę tylko jednemu oferentowi
oferującej produkty firmy Covidien.
o dpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 9: DoĘczy pakietu nr Ż1 poz 1,2: Prosimy Zamawiającego o podanie ilości magazynków w opakowaniu
zbiorczym.
Odpowied źz Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10: DoĘczy pakietu nr 2l pozycja l,2: Prosimy Zamawiającego o podanie ilości klipsów w magaz1mku,
ponieważ na rynku są dostępne po 4, 6 i l0 klipsów w magazynku.

odpowiedź: Po 6 klipsów w magazynku.

Pytanie 11: Dotyczy pakietu nr 21pozycja lr2z Cry Zamawiający wymaga złoŻenia oświadczenia producenta, ze
oferowane klipsy są wykonane w całości zt1Ąanu odpowiadającym stosownym norTnom dla tytanowych implantów
chirurgicznych, nie generuj ących Żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w
rezonansie magneĘcznym o natęŻeniu pola do 3 Tesli. oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie
badań diagno stycznych w rezonans ie magnety czny m?

odpowied źz Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 12: DoĘczy SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, iżZama-wiający uzna za spełniony !\Ymóg art' 24 ust. 1 pkt
23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie
wraz z ofertą.
Odpowiedź:Tak"

Pytanie 13: DoĘczy JEDZz Prosimy o potwierdzenie czy w części IV Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zanówienia, dotyczącej kryerium kwalifikacji, wykonawca moŻę ograniczyc się do
wypełnienia sekcji o i nie musi wypełniac Żadnej zpozostałych sekcji w części IV.
odpowied ź: Zgo dnie z ustaw ą pzp.

Pytanie 14: DaĘcry $ 5 ust 5 wzoru umowy: Zwracamy się do Zamawiającego o rozszerzenie zapisu o treśó:

po wcześniejszym pisemnym rVezwaniu Wykonawcy do należ1tego wykonania zobowiązania'
odp owied ź: Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 15: DoĘcry $ 7 ust 3 wzoru umowy: Zwracamy się do Zamawiającego o rozszerzenie zapisu o treść:

z zastrzeżeniem ceny raŻąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnyni cenami rynkowymi.
Odp owied źz Zgodnie z SIW Z.

Pytanie 16: dotyczy SIWZ: Zwracarrry się do Zamawiającego z wnioskiem o odstąpienie wymogu
dołączenia próbek do kazdej pozycji asortymentowej i dostarczenia katalogów do oceny zgodności
oferowanego towaru wrazz opisem.
Uzasadnienie:
- Zamawiający wzywa do zŁoŻenia próbek w przypadku kiedy jednym z kryteriów oceny ofert jest jakoŚć

zaoferowanego towaru. W innych przypadkach kiedy liczy się tylko i wyłącznie cęna i termin dostawy
Zamawiający wzywa do dostarczenia katalogów w celu weryfikacji zaoferowanego asortymentu.
W SIWZ ocena ofeń jest 95 oń cena oraz 40 o/o dostawa, i w tym wypadku nie ma Żadnego uzasadnienia,
aby Zamawiający wymagał próbek do każdej pozycji. W związku ztym wnosimy jak na wstępnie.



W przypadku negatywnego ustosunkowania się do wniosku prosimy podaó uzasadnienie
merytoryczne jak i medyczne. Udzielęnie odpowiedzi,,zgodnie zSIWZ" lub innej odpowiedzi wymijającej
nie będzie odpowiedzią na nasz wniosek.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga próbek i katalogów towarów jako zgodności dostaw po
podpisaniu umowy" W kryterium w SIWZ jest błąd pisarski. Zgodnie z ogłoszeniem kryterium ofert
jest cena: 60 '/, i termin dostawy 40oń |iczone:.
Cena: C - Cena- 607o (maximum 60 pkt.)

Wartośó punktowa dla kryterium cena jest vłyIiczanawedług wzoru:
C min

C_ x60
cof

C _ ilość punktów ocenianej oferty (do drugiego miejsca po przecinku)
C 

'in 
_ najniŻsza cena spośród oferowanych

C o1- cor18. z ocenianej oferty

Terrnin dostawy towaru: (T)_ 40% (maximum 40 pkt.)' według poniżej podanej skali:
o dostawa towaru 1-3 dni: 40 pkt
o dostawa towaru 4-5 dni: 30 pkt
o dostawa towaru 6-8 dni: 20 pkt

Pytanie l7z doĘczy pakietu nr 1 poz. 3z Zwtacarrly się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody
i-Fo 320, która jest zamiennikiem elektrody LFR 310
odpowied źz Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 18: dotyczy pakietu nr L poz. 6z Zwracarrty się do Zamavriającego o dopuszczenie podania ceny
Za op. 100 szt' z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości. Pozytywna odpowiedź pozwoli na
niezawy żanie wartości oferty.
Odpowiedźz Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 19: dotyczy pakietu nr 1 poz. 7z Zwracamy się do Zamawiającogo o dopuszczenie podania ceny
za ap' 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zarnawianych ilości' Pozytywna odpowiedź pozwoli na
niezavły Żanie wartości oferty.
O dpowied źz Zgodnie z SIW Z.

Pytanie 20z doĘczy paki€tu nr 1 poz. 9z Zwtacamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny
Za op. 75 szt' z odpowiednim przeliczeniem Zarrtawianych ilości. Po4{ywna odpowiedź pozwoli na
nl'ęzary Żanię warto ści oferty.
odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2'l': doĘczy pakietu nr L poz. 24-25z Zvłracamy się do Zarnawiającego o dopuszczenie podania
aęny za op. 100 szt. z odpowiednim ptzeliczenięm Zamawianych ilości. Pozfiywna odpowiedŹ pozwoli na
niezawy Żanie wartości oferty.
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 22z doĘczy pakietu nr 1 poz. 26z Zwracamy się do Zamavłiającego o podanie czy Zamawiający
będzie wymagał strzykawek Luet czy Luer Lock
odpowiedźzLuer Lock.

Pytanie 23z doĘczy pakietu nr 1 poz. 28 i29z Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania
ceny za op. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości' Poz1tywna odpowiedŹ pozwoli na

niezavły Żanie warto ści oferty.
odpowied źz Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 24z dotyczy pakietu nr 1 poz. 30z Zwracarrty się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny
za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości. Pozytywna odpowiedŹ pozwoli na
niezawy Żanie warto ści oferty.
odpowied źz Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25: doĘczy pakietu nr 1 poz. 41: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zelu do USG
o poj. 0,5 1 hypoalergicznego bez dodatku aloesu standardowy spełniający resztę postawionych wymagań
w SIWZ. Szpital przezwiele lłuzywaŁ zelu standardowych bez dodatku aloesu.
W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wyłączenie powyŻszej pozycji do oddzielnego
pakietu co pozwoli nazŁożenieważnej i konkurencyjnej oferty.
o dpowied źz Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 26: doĘczy pakietu nr 1 poz. 45z Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenłe mat
wchłanianych na podłogę z wysokochłonnym absorbentem minimum 1,5 L o rozmiarze 81x122 cm +l- Ż
cm zptzylepcami które umozliwiają prz1twierdzenie maty do podłogi.
O dpowied ź: Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 27: doĘczy pakietu nr l' poz. 45z Zwtacamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyzszej
pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złoŻenie waznej i konkurencyjnej oferty. Prośbę swą
kierujemy poniewaz matę opisaną w danej pozycji posiada tylko i vłyłącznie jedna firma w kraju co
utrudnia uczciwą konkurencję i jest wbrew zapisowi art.7 ustav,ry PZP 

"

odpowiedź: Zamawiający wydziela z pakietu nr L poz. 45 do pakietu nr 28. Zmodyfikowane pakiety
w załączeniu.

Pytanie 28z doĘczy pakietu nr 1 poz. 46: Prosimy o określenie ilości sztuk dla kazdego rozmiaru (S, M'
L, xL) ? Prośbę motywujemy znaczną roŻnicą cenową pieluchomajtek w zaleŻności od rozmiaru i
chłonności. określenie przęz Zamawiającego ilości konkretnych rczmiatów pozwoli na uzyskanie
korzystniej szej cenowo oferty"
odpowiedź: 10.000 sztuk w rozmiarze min.100 cm obwód pasa' 10.000 sztuk w rozmiarze min 140

cm obwód pasa.

Pytanie 29: doĘczy pakietu nr 1 poz. 46: Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet
nr I, pozycja 46): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum
jednego Żołtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem
napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyzszego wymogu jest zgodne z ptawemPZP.
Co najmniej cztęrechproducentów (SCA, TZ}y'rO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki
posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co'najmniej jednego paska, zmieniającego
barwę pod wpływem moczd)' a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji).
Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej
jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.
O dpowied źz Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 30: doĘczy pakietu nr L poz. 46: Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet
nr I, pozycja 46): pieluchomajtki dla dorosłych wyposazone w barierki wewnętrzne skierowane do
wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównynr elementem idealnego
dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym
stopniu lszczeklió miejsce l<roczaptzed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrztworzą
natomiast dodatkowe zabezpieczenlę przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml
przy jednorazorym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem' falbanki boczne
skierowane do wewnątrz unoszą się' tworząc rynne' która kieruje mocz do centralnej części wkładu
chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez
większość producentów, gdyŻ zapevłnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbaŃami
skierowanymi na zewnąttz produktu.
odpowied źz Zgo dnie z SIW Z.



Pytanie 31: doĘczy pakietu nr 1 poz" 46z Czy Zamawiający wymaga w przedmiocię zamówienia (pakiet
nr I, pozycja 46): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy?
Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie
produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu
przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu:
zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz
pozwala zaoszczędzió koszta związane z usługami prania pościeli. Mamy świadomość oruz informację, ze
w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z cięŻkim
NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyŻszych standardach (obnizony
poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, btakwyrużnego wskaźnika chłonności). Posiadamy rólvnięz
informację z Instytucji, które zgodziŁy się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w zaden
sposób nie sprawdzają się w waruŃach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz
podstawowych systemów zabezpieczęn uniemozliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.
o dpowied źz Zgodnie z SIW Z.

Pytanie 32: doĘczy pakietu nr L poz. 46z Czy Zamawiający dopuŚci w przedmiocie zamówienia (pakiet
nr I, pozyc1a 46; rozmiar XL): zŁoŻenie oferty na pieluchomajtki w tozmiatze L o obwodzie produktu co
najrnniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokośó w górnej części pieluchomajtki
80 cm) odpowiadaj ą najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na
rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawęŻania vłymogów w stosunku do
oczekiwanych produktów _ rozmiarów wynikających z ich nazry handlowej' Nomenklatura nazw
handlowych może byó róŻna poniewaz nie podlega ścisłym kry.terium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie
naszego produktu w rozmiarzę L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje mozliwośó
Zaproponowaria Zama'wiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy' przełoŻy się na
oszczędnoŚci.
odpowiedź: 10.000 sztuk w rozmiarze min.100 cm obwód pasa' 10.000 sztuk w rozmiarze min 140

cm obwód pasa.

Pytanie 33: dotyczy pakietu nr 2 poz. 25: Zv,,racamy się do Zamawiającego o dopuszczęnle szyny
Kramera o !vym"70mmx1500mm lub 90mmx1500mm
Odpowiedźz Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34z doĘczy pakietu nr 2 poz,46: Zv,"racamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników
Khęr o rczmiatzę ramion 16x38 cm. Prośbę swą kierujemy poniewaz producent który produkował cewniki
Kęhr w rozmiarze 70x16 wycofał się z produkcji'
W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wyłączenie povłyŻszej pozycji do oddzielnego
pakietu aby była mozliwośó zŁoŻęnia oferty na pozostałe pozycje.
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35: dotyczy pakietu nr 3 poz. 2; Zwracamy się do Zamawiającego o vłyłączenie povłyŻszej
pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli nazłoŻęnie waŻnej i konkuręncyjnej oferty.
odpowiedź: Zamawiający wydziela z pakietu nr 3 poz. 2 do pakietu nr 29. Zmodyfikowane pakiety
w załączeniu.

Pytanie 36: doĘczy pakietu nr 7 poz. l-8z Zvłracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania

ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniemZamawianych ilości. Pozytylvna odpowiedŹ pozwoli na

niezavły Żanie wartości oferty.
odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 37: doĘczy pakietu nr 7 poz.'!'-8: Czy Zamawiający będzie wymagał aby igły pochodziły od
jednego producenta w celu zachowania pełnej kombatybilności.
odpowied ź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38: dotyczy pakietu nr 7 poz.617: Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpteczeństwo
pacjentów' wymaga aby igŁy I,I oraz igły 1,2były krótkościęte. Zastosowanie igieł krótko ściętych,
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uniemozliwia fragmentację korków i zanieczyszczęnle aspirowanego z fiolki leku. Nadmientamy, że
szereg incydentów medycznych zgłaszanych przez szpitale było spowodowane zastosowaniem do

aspiracji igły długościętej, która powoduje fragmentację korka.
Odpowiedź: Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 39: doĘczy pakietu nr 10 poz. 1-4z Zwtacamy się do Zanawiającego o dopuszczenie podania

ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniemZamawianych ilości. Poz1tywna odpowiedź pozwoli na
niezary żanie warto ści oferty.
Odpowied źz Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40: doĘczy pakietu nr L0 poz. l-4z Czy Zamawiający będzie wymagał strzykawek z rozszetzona
skalą o minimum 20 o^, co pozwala na sZeIsZe wykorzystanie strzykawek o mniejszej pojemności i dzięki
czemu zmniejszy ztzucie strzykawek o większej pojemności (droŻszych strzykawek)
odpowied źz Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 4lz doĘczy pakietu nr 16 poz.1-26 oraz29-36z Zwracamv się do Zamawiającego o wydzielenie
povłyŻszych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złoŻenie waznej i konkurencyjnej oferty.
Pozytywna odpowiedŹ pozwoli na złożenl'e koŃurencyjnych ofert co pozwoli na ekonomiczniejsze
wykorzystanie środków finansowych szpitala.
odpowiedźz Zamawiający wydziela z pakietu nr 16 poz. l-26 do pakietu nr 30 oraz Zamawiający
wydziela z pakietu nr 16 poz.29-36 do pakietu nr 3L. Zmodyfikowane pakiety w za|ączeniu.

Pytanie 42: doĘczy pakietu nr 20 poz. 15: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie
Jednorazowego, niepylnego wysokochłonnego' nie uczulającego podkładu higienicznego na stół
operacyjny wykonanne go z 2 scalonych powłok: mocnego' nieprzemakalnego laminatu i chłonnego

rdzeniana całej długości prześcieradła.. Wymiary prześcieradła 100 cm (+l-Zcm) x 225cm ( +l- 4cm) o
gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięÓ i przeszyć) _ nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta.

WchłanialnośÓ co najmniej 4l W zestawie z ptześcieradłem transportowym o udŹwigu minimum 250kg.

Produkt łatvły do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwąproduktu lub wytwórcy).
odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza.

Zwracamy się z prośb ą do Zamawiaj ącego o wydzielenie powyzs zej porycji do oddzielnego
pakietu co pozwoli na zŁoŻenie waŻnej i konkurencyjnej oferty. Pozytywna odpowiedŹ pozwoli na złoŻente

konkurencyjnych ofert co pozwoli na ekonomiczniejsze wykorzystanie środków finansowych szpitala.

O dpowied ź: Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 43z doĘczy pakietu nr 20 poz. 1'5: Zwtacamy się z prośbą do Zanawiającego o wyjaśnienie jak

interpretować zapts że podkłady chłonne mają byó 
',WYKoNANE 

Z DWoCH SCALONYCH NA CAŁEJ

P6ryIERZCHNI PoWŁoK (NIe'srI-EloNYCH PUNKTowo), 5-cIo WARSTwowE" ' CHoDZt o wylłŚNIENIE Co MA

BYC W oFERowANYM PoDKŁADZIE 5 _ CIo wARSTwowE?
odpowied źz Zgodnie z SIW Z.

Pytanie 44; Pakiet 13, pozycja 1,3r5:-Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji,
dopuści do postępowania pojemniki (kanistry) i wkłady konkurencyjnego producenta Vacsax (firma
brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego doposazenia szpitala ' na czas trwania umowy' w niezbędne

oprzyrządowanie (kanistry' mocowniki). oferowany system do odsysania jest najnowocześniejszy, ze
względu na opatentowaną' antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą,

ze drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca Są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co
j est potwie r dzone badaniami laboratoryj nymi).

System nasz charaktetyzuje się okrągłymi pojemnikami wielorazovłymi, bez Żadnych przyłączen
(wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Pojemniki wykonane są z przezrocjrystego,

nietłukącego się tworzywa, z niecertyfikowaną skalą pomiarową co 100 ffil, z mozliwością
autoklawowania w temp. do 121'C.
Wkłady posiadają w pokrywie dwa króóce (pacjent' proŻnia), o róznej średnicy, co zapobiega mylnemu
podłączeniu drenów. Wyposazone w filtr hydrofobowo-antybakteryjny odcinający próżnię i tym samym

zabezpieczEący źródło ssania przed zalaniem, jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną"
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Wkłady Zaopalrzone są w zatyczkę na port pacjenta; samo zasysają się i samo uszczelniają po
uruchomieniu ssania. Powyżej opisany system charal<teryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem
uzytkowania.
Odpowiedźz Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45: Pakiet 13n pozycja 2z Czy Zamawiający dopuści mocownik szynowy, kompatybilny z
zaczepem kanistrów, bardziej trwały' ponieważ wykonany z metalu, z wygodnym mechanizmem
śrubowym?
Odp owied ź: Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 46: Pakiet L3. pozvcia 4: Czy zamawiający dopuŚci łącznik równoważny, kompatybilny z
gniazdem prózni w oferowanym systemie?
Odpowied ź: Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 47: Fakiet 13, pozycj a 6: Czy Zamawiający wydzieli pozycję 6 do osobnego pakietu, co sprawi,
Że d|a pakietu nr tr 3, swoją ofertę złoŻy więcej niz jeden oferent?
Odpowied ź: Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 48: Pakiet 17, pozycja 1': Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu i dopuŚci wkłady
opisane jak w pyt. Pakiet 13, pozycja 1.3.5?
o dp owied ź: Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 49; Czy zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji wydzieli z pakietu 18 poz.5 i 6
i dopuŚci w poz.l Zęstaw Uniwersalny w składzie :

-1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
-4 ręczniki 30 cm x 40 cm
-1 sęrweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
-t taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
-2 samoprzylepne serwety operacy.jne wzmocnione 75 cm x 90 cm
-1 samoprzylepna serweta operacyjna wzrnocniona !75 cm x 180 cm
z paskiem sarnoprzylepnym 80 cm
- tr samoprzylepna serwęta operacyjna wzmocniona 1 50x25 Ocm
z paskarni samoprzylepnymi 15 + 70 + 15 cm
obłozenie pacjenta uYkonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina poiipropylenowa i folia
polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 glm2. Wokół poia operacyjnego polipropylenowa
łata chłonna o wymiarach 20x50cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109

glmŻ,Materiał obŁoŻenia spełnia rłymagania wysokie nonny PN EN |3795. Zestaw posiada 2 etykiety
samoprzylepne zawierającę nr katalogowy, LoT, datę wazności oraz dane producenta. Na opakowaniu
v,ryrażnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenl'a kierunku rozYJadania w postaci
piktogramow. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.Taśma mocująca w serwetach
operacyjnych pokryta klejern hypoalergicznym i repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne
odkle.janie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm' wyposaŻota w
marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zęstaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek
etylenu) jednorazowego uzytku. Zestawy pakowane do transportu podwojnie w worek foliowy orazkarton
zewnętrzny:
odpowiedźz Zamawiający wykreśla z pakietu nr 18 pozycję asortymentową nr 5 i 6. W załączeniu
zmodyfikowany pakiet nr 18. Zamawiający dopuszcza w poz.l Zestaw Uniwersalny wg powyższych
wskazań.

Pytanie 50: W poz,2 Zęstaw do operacji kończyny w składzie:
-1 sęrweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
-2 ręcznikt 30 cm x 40 cm
-1 serweta na stolik Mayo 80 cm x i45 cm
-1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm
-1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm
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-1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
-1 serweta nakończynę 225 cm x 320 cm Z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cmi dwoma
zintegowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.
obłozenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia
polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 glm2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa
łata chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej
min 109 glm2,Materiał obłoŻenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2
etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LoT, datę wazności oraz dane producenta. Na
opakowaniu wyruźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenta kierunku
r o zkładania w po staci pikto gramów.
o dpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 5L: W poz.3 Zestavł do operacji biodra w składzie:
-1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
-4 ręczntki 30 cm x 40 cm
-1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm
-1 taśma samoprzylepna9 cm x 50 cm -1

samoprzylepna serweta operacyjnaTl cm x 90 cm
-1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
-1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 1 10 cm
2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm
-1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 2Ż5 cm x 270 cm z
wycięciem lllJ'll 45 cm x 65 Cffi, z osłoną podpórek kończyn górnych
-1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem ''IJ'' 10 cm x 100 cm Ze

zintegrowanymi uchw1tami do mocowania przewodów i drenów
obłozenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia
polietylenowa' Gramatura laminatu podstawowego 57,5 glmL.Wokół pola operacyjnego polipropylenowe
łaty chłonne' w serwecie anestezjologicznej o wymiarachŻ5 cm x 60 cm'w serwecie dolnej 100 cm x 50
cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i Łaty chłonnej min. 109 glmL
Materiał obłozenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety
samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LoT, datę wuŻności oruz dane producenta. Na opakowaniu
v'ryraŹnie Zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozhJadania w postaci
piktogramów. Cały zęstaw zawintęty w serwetę na stolik instrumentariuszki.Taśma mocująca w serwetach
operacyjnych pokrya klejem hypoalergicznym i repozycjonowalnym (umozliwiającym swobodne
odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału)' szerokości min. 5 cm' wyposaŻona w
marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek
etylenu) jednorazowego uzytku. Zestav,ry pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton
zewnętrzny
Odpowied źz Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52: W poz.4 Zestaw do artroskopii w składzie:
-1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
-2 ręczniki 30 cm x 40 cm
-1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
-1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm -1

taśma foliowa samoprzyiepna 10 cm x 50 cm
-1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
-1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym Samouszczelntającyrn się otworem o

średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztyvłnikiem, Zaworem do podłączenia
drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwyem typu
rzęp Obłozenie pacjenta wykonane z Iaminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia
polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 glmL
Materiał obłozenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Z;estavł posiada 2 etykiety
samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LoT, datę wazności oraz dane producenta' Na opakowaniu
vłyrażnie Zazrraczor:y kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci
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piktograrnów. CaŁy zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.
Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego uzytku. Zestawy
pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy orazkartonzewnętrzny.
odpowiedźz Zamawiający wydziela z pakietu nr 18 poz. 4 do pakietu nr 32. Zmodyfikowane pakieĘ
w załączeniu.

Pytanie 53: W poz.l Zęsta'w ginekologiczrly w składzie:
-1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
-2 ręczniki 30 cm x 40 cm
-1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
-1 taŚma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
-1 serwęta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm
-1 serweta ginekologicznawzrnocniona 23a cmx240lŻ60 cmzę zintegrowanymi osłonami na
kończyny dolne, z otworenr na krocze 10 crn x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem.
obłozęnię pacjenta rłykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia

polietylenowa' Gramatura laminatu podstawowego 57,5 glm2' Wokół pola operacyjnego polipropylenowa
łata chłonna' Całkowita gramatura larninatu podstawowego i Łaty chłonnej min. 109 glm2
Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie nonny PN EN 13795' Zestaw posiada 2 etykiety
samoprzylepne zawierające rn katalogowy, LoT' datę wazności oraz dane producenta. Na opakowaniu
v,,ryrażnte zaznaczolly kierunęk otwierania. Serwety posiadają oznaczęnia kierunku rozkładania w postaci
piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.Taśma mocująca w serwęcie
operacy.jnej pokryta klejem hypoaiergicznym i repozycjonowalnym (umozliwiającym swobodne odklejanie
i przyklejanię bęz tyzyka uszkodzenia mateńału), szerokości min. 5 cm' !\YposaŻoma w rnarginesy
ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (rnetoda sterylizacji: tlenek etylenu)
jednorazowego uzytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton
zewnętrzny.
Odpowied źz Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 54: W poz.8 Zęstaw do laparoskopii w składzie:
-1 sęrweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
-2 ręczniki 30 cm x 40 cm
-1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
-1 sęrweta do laparoskopii wzmocniona 26ań10 cm ze zirftegtowanymi osłonami na kończyny dolne
I25cm
z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm
z osłoną podpórek na kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i
drenÓw" obłozenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina poiipropylenowa i folia
polietylenowa" Gramatura laminatu podstawowego 57,5 glmL. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa
łata chłonna o wymiarze 50x60cm . Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min' 109
glmŻ" Matęriał obłozenia spełnia 'ovymagania wysokie normy PN EN 13795. Zęstavł posiada 2 etykiety
samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LoT, datę ważnoŚci oraz dane producenta. Na opakowaniu
wytażnie zaznaazony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci
piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.Taśma mocująca w serwecie
operacyjnej pokryta klejem hypoalergicznym i repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie
i przyklejanie bęz ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposaŻona w marginesy
ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu)
jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton
zewnętrzny.
odpowied źz Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 55: Pakiet 10, poz. l-5z Zwtacam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i stworzenie osobnego

pakietu ze strzykawkami. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej ptzez

większą liczbę wykonawców.



odpowiedźz Zamawiający wydziela z pakietu nr 10 poz. 1-5 do pakietu nr 33. Zmodyfikowane
pakieĘ w zzlączeniu.

Pytanie 56: Pakiet 10, poz. l'-3z Zwracam się zprośbą o wyrazenie zgody na podanie ceny za opakowanie

100 szt. z odpowiednim przeliczenie ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 57: Pakiet 10o poz. 4: Zwracam się z prośbą o vłyraŻenie zgody na podanie ceny za opakowanie

80 szt' z odpowiednim przeliczenie ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

odpowied ź; Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 58: Pakiet 10, poz. 1_4: W przypadku braku zgody na podanie cerLy za opakowanie' proszę o

vłyraŻenie zgody na podanie ceny jednostkowej za sztukę do 3 lub 4 miejsc po przeciŃu.
o dpowied źz Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 59: Pakiet 10, poz. l-5: Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki z przedłuŻoną skalą o 20 o/o, tj.

2-3 m|,5-6ml, I}-IZnI,20-24 ml, 50-60 ml? Pozostałe parametry zgodne zSIWZ.
odp owied ź: Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 60: Pakiet l0, poz. 1-4z Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiąący w w/w pozycjach oczekuje

strzykawek dwuczęściowych?
Odp owied ź: Zgodnie z S|W Z.

Pytanie 6L: Pakiet 10, poz. |-4z Czy Zamawiający w wlw pozycjach wymaga strzykawek Z

kontrastuj ącym tłokiem?
O dpowied źz Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 62: Pakiet 7, poz.8z Czy Zamawiający dopuszczamoŻliwość, aby igła w rnniej standardowyrn

rozmiarze 1 ,8 x 40 mm pochod ziła od innego producenta niż igły w pozostałych pozycj ach?

odpowied źz Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63: Pakiet 7, poz. l-8z Czy Zarnawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a 100 szt.

Z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?

odpowied ź: Zamawiaj ący' dop uszcza.

Pytanie 64: Pakiet 7, poz. 1-8: W przypadku braku zgody na podanie ceny za opakowanie' proszę o

wyruŻenie zgody na podanie ceny jednostkowej za sztukę do 3 lub 4 miejsc po przecinku.

OdpowiedźzWyrłżazgodę w pytaniu nr 63.

Pytanie 65: Pakiet 1, poz.21z Zvłracam się z ptośbą o wydzielenie w/w pozycji i stworzenie osobnego

pakietu. Pozwoli to na złożęnię Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę
wykonawców.
odpowiedź: Zamawiający wydzielra z pakietu nr l poz. 21 oralz poz.22 do pakietu nr 34.

Zmodyfikowane pakieĘ w załączeniu.

Pytanie 66: Pakiet I, poz. 23-26: Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i dołączenie ich do

pakietu ze strzyka:wkami. Pozwoli to na złoŻenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej ptzęz

większą liczbę wykonawców.
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odpowiedźz Zamawiający wydziela z pakietu nr l' poz. 23-26 do pakietu nr 35. Zmodyfikowane
pakieĘ w za|ączenill,

Pytanie 67: Pakiet L0, poz. 6-14z Czy Zartawiający dopuści dreny o długości 40 cm? Pozostałe parametry

zgodne z SIWZ"

odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68: Pakiet 10, poz. I4z Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji dren CH 3Ż. Pozostałe parametry

zgodne zSIWZ.
odp owied ź: Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 69: Prosimv o mod)l.fikację.f 9 ust' ] lit c umowy na brzmiqql:
Wykonawc a zapłaci Zamawiającęmu karę umowną:
zaopćlźnieniewdostarczęniuprzedmiotuumowywtęrminieokreślonymw$7ust.2i$8ust.3zpowodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca- w wysokości 3 oń wartości niedostarczonego w terminie
zamówieni a, za kaŻdy dzień opóźnienia'
Odp owied źz 7go dnie z SIW Z.

Pytanie 70: Czy ZamawiĄący w Pakięcie 26 vłyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 (paski do
glukometru Accu-Chek Performa) oraz utwor zenie o ddzielnego pakietu?
odpowiedź: Zamawiający wydziela z pakietu nr 26 poz. 1do pakietu nr 36. Zmodyfikowane pakiety
w załączeniu.

Pytanie 71: dot. zapisów Pakiet nr 19 poz. 5: Zwracamy się z prośbą do Zanawiającego o dopuszczenie
probówko-strzykawki do morfologii z EDTA K3 o pojemności 1,6 ml.
Odpowiedźz Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 72z dot, zapisów Pakiet nr 19 poz.23z Zwfacamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaŚnienie,
czy w poz.23 oczekuje zaoferowania strzykawki do gazometrii I-2 ml, sterylnej pakowanej po 50 szt., czy
sterylnej, pakowanej pojedynczo?
odpowiedź: Pakowanej pojedynczo,

Pytanie 73: dot. zapisów Pakiet nr 19 wymagania pkt,6: Zwlacamy się z prośbą do Zamawiającego o

wyjaśnienie, czy lvymóg posiadania etykiet dotyczy tylko probówko-strzykawekzpoz.1-7,14,16-19?
odpowiedź:Tak

Fytanie 74z dot" zapisów Umowa $ 7 ust. lz Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację
Umowy poptzezdopisanie w $ 7 ust. 1 : ,,przy jednotmorymzamówieniu powyzej 150,00 zŁnell'o''

Prośbę motyr'rrrjemy tym, Że dla zamówień ponizej 150,00 zł,koszty transportu, na które składają się m.in'
koszty opakowania transportowego' robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty
dostarczenia towaru do ptzevłoźnika, są wyŻsze niz wartość matŻy uzyskanej ze sprzedaŻy towaru o takiej
wartości.
o dp owied źz Zamawiaj ący wyr aża zgo dę.

Pytanie 75: Pakiet nr 1, pozyeja2-Czy Zamawiający dopuści elektrody dla dorosłych o średnicy 50 mm?
odpowied źz Zamawiaj ący dopuszcza

Pytanie 76: Pakiet nr 1, pozycja 3_ Czy Zamawiający dopuści elektrody dla dorosłych o śrędnicy 30

mm?
odpowied ź: Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 77z Pakiet nr l', pozycja 7_ Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe o wymiarach26x75
mm?
odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
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Pytanie 78: Pakiet nr 1, pozycja 21-22_ Czy Zama'wiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów z
komorą zPCY, w pełni pozbawionej DEHP?
odpowied ź; Zgodnie z SIW Z.

Pytanie 79: Pakiet nr 1, pozycja 341zy Zamawiający oczekuje opaski identyfikacyjnej do zgonów
wyposazoną w wkładkę kartonową z nadrukowanym zakresem danych do uzupełnienia oraz etui na
wkładkę kartonową, wykonanego z całkowicie przeźroczystej folrii z wycięciem do przełożenia opaski?
odpowied ź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80: Pakiet nr l', pozycja 45-46- Czy Zamawiający z uwagi niejednolity charakter produktów
zawartychw Pakiecie 1, wydzieli pozycję nr 45 i 46 iutwotzy znich oddzielny pakiet?
odpowiedźz Zamawiający wydziela z pakietu nr 1 poz. 46 do pakietu nr 37 a poz.45 jest w pakiecie
nr 28, Zmodyfikowane pakiety w za|ączeniu.

Pytanie 81: Pakiet nr 16o pozycja 42_ Czy Zamawiający z uwagi niejednolity charakter produktów
zawartych w Pakiecie |6, v'rydzieli pozycję nr 4Ż i utworzy z nich oddzielny pakiet umozliwiając w ten

sposób przystąpienie do przetargu bezpośrednim dystrybutorom i producentom co moze znacząco wpłynąć
na obniżenie ceny tego produktu?
odpowied źz Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 82: Pakiet nr 16, pozycja 42_ Czy Zamawiający dopuści aparat z regulatorem infuzji płynów
infuzyjnych i lipidów zprzepływem od 5-250 mllh?
odpowied źz Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 83: Pakiet nr 16o pozycja 42- Czy Zamawiający z nvragi niejednolity charakter produktów
zavłatlych w Pakiecie 16, wydzieli pozycję nr 42 i utworzy z nich oddzielny pakiet umozliwiając w ten
sposób przystąpienie do przetargu bezpośrednim dystrybutorom i producentom co moze znacząco wpłynąć
na obnizenie ceny tego produktu?
Odpowiedil Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 84: Pakiet nr 22, pozycja 2- Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 2 z pakietu 22 do

osobnego zadania tak, by umozliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Zgodananaszą prośbę
umożliwiłaby Państwu dogodniejszy vłybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obnizenie wartości
cenowej proponowanęgo przez Państwa pakietu.
odpowied ź: Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 85: SIWZ VII pkt 7.1.14 ppkt e: Prosimy Załnawiającego o odstąpienie zaŁączeniapróbek do

pakietu tt 12 ze względu na wysoki koszt próbek oraz brak w kryterium wskazania jakości- oceniana
jest cena i termin dostaw. Ponadto w pakiecie poz.70, 15 Zamavłiający wymaga papieru oryginalnego -

papiery te są ogólnie znanę na rynku, dlatego teŻ nię ma powodu' aby były dostarczone próbki tychże
papierów.
0 dpowied ź: Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 86: Projekt umowy - par. 9 ust. 1 ppkt. c): Prosimy o zmianę kary umownej na 30ń wartości
brutto niedostarczonej dostawy za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 9 ust. 1 ppkt"c)

odnoszący się kary umownej jest sprzeczny z afi.5 KC oraz art. I39 ustawy'PZP, przez co narusza
cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje
karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych . Potwierdzato wyrok Zespołu Arbitrow z dnia
24.06.2014 r. sygn. UZPIZOI0-924|04,ktorzy orzeka, ze wprowadzante takich dysproporcji w umowie jest

niedozwolone. obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z tstotą

instytucji kary umownej. Zgodnie z orzecznictwem Sądu NajwyŻszego (Wyrok z dnia Ż9.1,2.I978r., IV
CR 44Ol798) "Kara umowna _ jako ruŻąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu

dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna _ tracąc charakter surogatu

odszkodowania (art.483 $ 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela''.
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odpowied ź: Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 87: Pakiet nr |2 poz.6z Prosimy o dopuszczenie ww papieru Lifepack 12 o prawidłowym
rozmlarze 147x23
odp owied źz Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 88: Fakiet nr 12 poz. 122 Prosimy o dopuszczenie ww papieru Ascard Gold w rolce o szer"
210mmx25m,
o dpowied źz Zgodnie z SIW Z.

Pytanie 89: Pakiet nr 12 poz.12: Prosimy o dopuszczenie ww papieru Ascard Gold w rolee o szer.
210mmx40m.
odpowied ź: Zgo dnie z SlW Z,

Pytanie 90: Pakiet 18, poz. lz Czy Zamavłiający vłtazi zgodę na wyłączenie pozycji do odrębnego
pakietu, celern zwiększenia konkurencyjności w postępowaniu?

Odpowiedź'" Zamawiający wydziela z pakietu nr 18 poz.l do pakietu nr 38. Zmodyfikowane pakiety
w załączeniu.

Pytanie 91: Pakiet 18, poz. 1': czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzię:

serweta zprzylepcem 1 240x150

sęrweta zptzylępcem 1 180x170
sęrweta zprzylepcem -

przyl epi ec rla szer szy m
boku

2 90x75

taŚma medvczna 1 Spunlaee 50x9
serweta na stół instrum. I 190x1 50
serweta na stolik Mayo 1 145x80

serwetki do rąk Ż
włók.
kom.

40xŻ0

Odp owied ź: Zamawiaj ący dopuszcza"

Pytanie 92: Pakiet l'8, poz. 1z czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serwety wykonane są z
dwuwarstwowej włókniny (polipropylerVpolietylen) miały gramaturę mtn' 56glm2?
o dp owied źz Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 93z ZwaŻywszy natreśó $ 1 ust" 3 oraz $ 4 ust. 4 wzoru umowy' jaką rninimalną ilośó towaru (aki
procent ilości wskazanychw SIWZ) Zamawiający napewno zamowi?
odpowiedŹ na powyzsze pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny'
Zgodńe z poglądem Krajowej Izby odwoławczej wyrazonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r.

KIo 1087110, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego

określenia przęz zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony Z tego

obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieó dokładnych ilości zamawianych produktów.

Odpowiedh Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 94z Czy Zamawiający zgadza się aby w $ 5 ust. 5 wzorv umowy zostało dodane zdante o

następującej (lub podobnej) treści: ,,Przed rorwiqzaniem umowy Zamawiajqcy pisemnie wenłie
Wykonawcę do należytego wykonywania umowy."?
ZwaŻywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy' celowe jest aby przed

rozwiązantem umowy pruez Zamawiającego wykonawca zostaŁ węZwany do nalezytego wykonywania
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umowy' Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania

umowy i pozwoli uniknąó rozwiązania umowy' a tym samym uniknąó skutków rozwiryania umowy, które

są niekorzystne dla obu stron.

odpowied źz Zgo dnie z S|W Z.

Pytanie 95: Pakiet nr 1, pozycja7z Czy Zamavłiąący dopuści szkiełka w rozmiarue25 x76mm?
odpowied ź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 96: Pakiet nr 1, pozy cja 41z Czy Zamawiąący dopuści zel do USG bez 4%o wyciągu aloesu ?

o dpowied ź: Zgodnie z SIW Z.

Pytanie 97: Pakiet nr 1, pozycje 45 _ 46z Czy Zamawiający vłyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych
pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjnośó postępowania,

umożliwi równiez złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywlście
korzystnych ofert.
odpowiedźz Zamawiający wydziela z pakietu nr 1 poz. 45 do pakietu nr 28 a poz,46 do pakietu 37.

Zmodyfikowane pakiety w zaNączeniu,

Pytanie 98: Pakiet nr 2, pozycja 25: Czy Zamavłiający dopuści szyny Kramera w rozmiarze 70mm x
i500mm ?
odpowied źz Zamawiaj ący dopuszcza"

Pytanie 99: Pakiet nr 2, pozycja 26z Czy Zamavłiający dopuści szyny Kramera w rozmiatze 70mm x
600mm lub 100mm x 800mm ?
odp owied źz Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie L00: Pakiet nr 2, pozycja 46z Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren Kehra o długości
ramion 45cmx 18cm, dostępny w rozmiarach CH 8 _ CH24 ?

Pragniemy dodaó' iz firma Medical Dren, która produkowała m.in' lateksowe dreny

ramion 70 x 16cm zakofrczyŁadziałalnośó i jej produkty nie będą juz dostępne.

Ódp owied ź; Zamawiaj ący dopuszcza.

Kehra o długoŚci

Pytanie 10L: Pakiet nr 6, pozycja 1'z Czy ZamavłiĄący dopuści igły do nakłuó lędzwiowych22G x 40mm

lub 75mm ?
odpowied ź: Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 102: Pakiet nr 6, pozycja 3; Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuó lędŹwiowych 18G 1,2 x
90mm ?
odp owied ź: Zgo dnie z SIW Z 

"

Pytanie 103: Pakiet nr 6, pozycja 4z Czy Zamawiający dopuŚci igły do punkcji mostka o długości

ciłkowite; 60mm (płynna regulacja w zakresie Ż2 _ 47mm) lub o długości całkowitej ]3mm (płynna

regulacja w zakresie 35 _ 60mm), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

odpowiedźz Zgodnie z SIW Z.

Fytanie 104: Pakiet nr 6, pozycja 5z Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuó ta\erza biodrowego w
rózmiarach3,Żmm(l1G), 3,5mm (9G1orur4,0mm (8G), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?"

O dpowied źz Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 105: Pakiet nr 7, pozycje 1 - 8: Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł za opakowanie a'i00
szt. z odpowiednim ptzeliczeniem ilości ?
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza

Pytanie 106: Pakietnr 7,pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 1,6 x 40mm ?
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odpowiedźz Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie L07: Pakietnr t2, porycja 5z Czy Zamawiający dopuści papier do KTG SRF 6188 w bloku o

wymiarach 112mm x 100mm x 100 kartek zprzeliczeniem ilości na2t0 bloków ?
odpowiedźz Zamawiaj ący dopuszcza"

Pytanie 108: Pakiet nr 12, pozycja 6z Czy Zamawiający dopuści papier do defrbrylatora LifePak 12 w
rolce o wymiarach 100mm x22mzptzeliczeniem ilości na I37 rolęk ?
Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 109: Pakie t nr !2,pozycja 12: Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu EKG AsCard Gold V
w bloku o łvymiarach 210mm x 140mm x 250 kartek zprzeliczeniem ilości na 60 bloków ?

odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 110: Pakiet nr 18 pozycja tz Czy zarnawiĄący dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony,
trzywarstwowy, posiadający warstwę wysoko chłonną w obszarach l<tyycznych, laminowany na całej

powierzchni.
Gramatura materiału podstawowego 56 glmŻ, gramatuira wzmocnień 80 glrnZ , łączna gramatura w
obszarach wzmocnionych tr36 glm2. Spełnia normę EN PN 1,3795, normę A1:20i3-06 dla obłozeń
chirurgicznych dla łvymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Na opakowaniu
naklejki z kodem kreskowym' numerem serii, datą wazności - do dokumentacji medycznej
W skład zestawu wchodzi::
1 serweta na stolik narzędziov,ry 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm Z organizatorami przewodów)
1 obłozenie stolika Mayo złoŻone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 85 cmz organizatorami
przewodów)
1 samoprzylepna sęrweta operacyjna 150 x 240 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna t 80 x 180 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowej ?
odpowied źz Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 111: Pakiet nr 18 pozycja 2: Cry zamavłiający dopuści zestaw do operacji kolana,

trzywarstwowy, posiadający warstwę/wzmocnięnie w obszarach Łłyycznych, laminowany na całej

powierzchni"
Gramatura materiału podstawowego 56 glmL, gramatura wzmocnień 80 glmL , łączna gramatura w
obszarach wzmocnionych 136 glmL, Spełnia normę EN PN 13795, normę 41:2013-06 dla obłoŻen

chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Na opakowaniu
naklejki z kodem kreskowym' numerem serii, datą wazności - do dokumentacji medycznej
W skład zestawu wchodzi:
1 serweta o wym. 230 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm z organizatorami
ptrzewodów
1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 c,mz otganizatorumi przewodów)
i obłozenie stolika Mayo złoŻonę teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 85 cmz organizatorami
przewodów)
3 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowę
1 elastyczna osłona na kończynę22cmx75 cm?
odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 112: Pakiet nr 18 porycja 3z Czy zamawiający dopuŚci zestaw seret do operacjii biodra ,

trzywarstwowy, posiadający warstwę/ wzmocnienie w obszaruch krytycznych, laminowany na całej

powierzchni.
Gramatura materiału podstawowego 5ó glmL, gramatuira wzmocnień 80 glm2 , łączna gramatura w

obszarach wzmocnionych 136 glm2. Spełnia normę EN PN 13795, normę 41:2013-06 dla obłożęń
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chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni ktytycznych i mniej krytycznych. Na opakowantu

naklejki z kodem kreskowym' numerem serii, datą wazności - do dokumentacji medycznej
W skład zestawu wchodzi::
1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocnienie75 x 190 cm Z organizatorami przewodów)

1 obłozenie stolika Mayo złoŻonę teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 85 cmz organizatorami
przewodów)
3 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe
1 elastyczna osłona na kończynę 30cm x120 cm
Ibandarzelastyczny 10cm x 450 cm
1 serweta samoprzylepna wzmocniona z organizatorami przewodów o wym. 230cm x 260 cm z
wycięciem lt(-J'lt o wym 20 cm x 100 cm
1 serweta samoprzylepna wzmocniona z otganizatorami przewodów o wym. 150cm x240 cm
1 serweta samoprzylepna wzmocniona z organizatorami przewodów o wym. 180cm x 180 cm

2 serwety samoprzylepne wzmocnione z organizatorami przewodów o wym. 7Scm x 90 cm ?

odpowied źz Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 113: Pakiet nr 18 pozycja 4: Czy zamawiający dopuści zestaw do artroskopii
wykonany z dwuwarstwowego laminatu nacałej powierzchni.

z torbą na płyny

Gramatura materiału podstawowego 56 glm2.. Spełnia normę EN PN 13795, normę 41:2013-06

obłożei chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych.

opakowaniu naklejki z kodem kreskowym' numerem serii, datą wazności - do dokumentacji medycznej

W skład zestawu wchodzi:
1 serweta o wym. 23O cmx 3Ż0 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm zintegrowana Z

torba do ptzechwytywania płynów z organizatorami ptrzewodów
1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocnienie75 x 190 cm z organizatonmiprzewodów)
1 obłozenie stolika Mayo złoŻone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 85 cmz organizatoratnt

przewodów)
3 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe
1 elastyczna osłona nakonczynęŻ2cmx7l cm
dodatkowo pakowane 3 uchwyty na przewody w formie taśmy typu rzep w tozmiarze2x22 cm '

odpowied ź: Zgodnie z SIW Z.

Pytanie 114: Pakiet nr 18 pozycja 4: Czy zamawiający dopuści w zestawie do artroskopii serwetę

głó*nu bez zintegrowanych uchwytów w formie rzepów na przewody a dodatkowo dołączone były by

óo zestawu oddzielnie jako przylepne taśmy typu rzep w ilości wymaganej w StrWZ' Wymagane w SIWZ

serwetę główna posiadająóa zintegrowane uchwyty w formie rzepów na przewody uniemoŻltwl'a

złoŻęnie óf..ty nadostawy wyrobów określonych w tym pakiecie i wskazuje na jedną firmę która takie

zapięcie posiada. 'Dopuszczenie zapięcie mojej firmy nie narusza zapisów art.32 ust. 2 ustawy Prawo

Żimtwi€t Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjnośó, a więc pozwoli wyłonió dostawcę

oferującego lepszy jakościowo towar po nizszej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne

wydatkowanie Środków budzetowych. ?

odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę główną bez zintegrowanych uchwytów w formie
rzepów na przewody.

Pytanie 115: Pakiet nr 18 pozycja 5,6z Czy zamawiający wydzieli pakiety 5 , 6 . zadaj jakieś takie takie

pytanie mimo czy AKME ma takie zestawy-odpowiedżz 
Zamawiający wykreśla z pakietu nr 18 pozycję asorĘmentową nr 5 i ó. W załączeniu

zmodyfikowany pakiet nr 1.8"

Pytanie 116: Pakiet nr
ginekologicznych

18 pozycja 7z Czy zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji

dla
Na

1 x serweta 1601240 cm x 180 cm
okolicy Wocza o wymiarach 10

zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w
cm x 15 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu
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dwuwarstwowego o gramaturze 56 glm2' zintegrowanaztorbą na płyny o w;lmiarach 50 x 50 wyposaŻoną
w sztywnik, ftltr oraz podłączenie drenu
1 x serweta bezprzylepca o wymiarach7lcm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu
dwuwarstwowego o gramaturze 56 glmŻ
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45
l x taŚma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze
68 glmL
tr x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190
cm, wykonafia z warstwy nieprzemakalnej o gramatutze 35 glm7 oraz włókninowej warstwy chłonnej o
gtamaturzeŻ8 glm2,Łąezna gramatura w strefie chłonnej - 63 glm2.
Spełnia normę EN PN 1'3795, normę A1:2013-06 dla obłozęń chirurgicznych dla wymagań wysokich,
powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Na opakowaniu naklejki z kodem kreskowym, numerem
serii, datą wazności - do dokumentacji medycznej ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Fytanie 117: Pakiet nr 18 pozycja 8: Czy zamawiający dopuści zestaw serwet do laparoskopii
trzywarstwowy, posiadający warstwę/ wzmocnienię w obszarach l<rytycznych, laminowany na całej
powierzchni.
Gramatura materiału podstawowego 56 glmŻ, gramatuira wzmocnień 80 glm2 , łączna gramatura w
obszarach wzmocnionych 136 glmL. Spełnia normę EN PN 13795, normę Ai:20i3-06 dla obłozeń
chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Na opakowaniu
naklejki z kodem kreskowym' numelem serii, datą ważności - do dokumentacji medycznej
W skład zestawu wchodzi::
1 x sęrweta 2001210 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem Samoplzylepnym o

rłYrniarach 25 cm x 30 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o

gramaturze 56 glmL, w strefie krytycznej wyposazona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80
gl m2, z i nte gro wa na z or ganizator ami przewo dów'
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
1 x taśma samoprzylepna o vrymiarach 10 cm x 50 cm
1 x taśma samoprzylepna typu ruep 2 cmx22 cm
1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm'
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm ?
odpowied żz Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 118: Pakietnt 24, pozycja 19: Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego
pakietu, co umozliwi zŁoŻenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.
o dp owied źz Zgo dnie z SIW Z.

Fytanie l'L9: Pakiet nr 24 pozycja 12z Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z
włókniny typu SMS o gramaturze35glm2?
odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 120: Pakiet nr 24 pozycja t3z Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z
włókniny typu SMS o gramaturze 35glm2 zę wzmocnieniami o gramaturze 38glm2?
odpowied źz Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 121: Pakiet nr 24 pozycja L4z Czy Zamawiający dopuści fartuchy z mankietem poliestro!\Tm?
odpowied ź: Zgodnie z SIW Z.

Pytanie l22z Pakiet nr 24, pozycja tlz Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu
spunlance o gramaturze 68glmŻ zwzmocnieniami o gramaturze38glm2?
o dp owied ź: Zgodnie z SlW Z.

Pytanie 123: Pakie t nr 24, pozycje l2-15z Zwtacamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do

osobnego pakietu, co umozliwt złoŻęnię naszej firmię konkurencyjnej oferty.
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odpowied źz Zgodnie z SIW Z.

Pytanie 124: Pakiet nr 27 pozycja |,2z Czy ZamawiĄący dopuści koszule dla pacjenta wykonaną z
włókniny o gramaturze 33glm2?
odpowiedźz Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 125: Pakiet nr 27, pozycja lr2z Czy Załrtawiający dopuści koszule dla pacjentaw tozmiarze
uniwersalnym o długości 110cm oraz całkowitej szerokości 140cm?
odpowiedź: Zamawiający w poz.l dopuszcza.W poz.2 zgodnie zSIWZ.

Pytanie 126: Pal<let nr 27, pozycja 3z Czy Zamawiający dopuści koszule dla pacjenta w kolorze
granatowym wykonaną w włókniny polipropylenowej o gramaturze 40glm2?
odpowied ź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie I27z Pakiet nr 27, pozycja 3: Czy Zamawiąący dopuści koszule dla pacjenta w rozmiarze
uniwersalnym o długości 120cm oraz obwodzie l40cm?
odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie L28: pakiet 5, pozycja 1: Czy Zanawiający dopuści Łączntk karbowany typu martwaprzestrzeń
ze Łączem kątowym podwójnie obrotowym ŻZM|IIF, z podwójnym portem zatrzaskorym, z PCW,
sterylny, pakowany poj edynczo?
odpowied źz Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 129: pakiet 5 pozycja 2z Czy Zamavłiający dopuści obwód oddechorły dla dorosłych do

respiratorów, biologicznie czysty, dwie rury z PCV gładkie wewnątrz, łącznik Y, kapturek
zabezpieczający, długośó 160 cm?
odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 130: pakiet 5, pozycja 3: Czy Zarna'wiający dopuści filtr antybakteryjno - antywirusowy'
elektrostatyczny dla dorosłych, sterylny, zportem Luer Lock, o objętości wewnętrznej 42 mI?

odpowied źz Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 131: pakiet 5, pozycja 4: Prosimy o dopuszczenie: filtr oddechowy antybakteryjny i
antywirusowy, sterylny, mechaniczny, o skuteczności filtrowania nie mniejszej niz 99,9990^ - z
właŚciwościami wymiennika ciepLa i wilgoci, objętość oddechowa z zal<resu 200-1500ml, z portem
kapno, objętość wewnętrzna nie większanlŻ 70ml i masa nie większa niŻ 40g.
o dpowied źz Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 132z pakiet 5' pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o własnościach
elektrostatycznych i mechanicznych, o poziomie naułilŻania 30,6 mg Hzoll ptzy Yt 500ml' skutecznośó
filtracji bakteryjnej i wirusowej min 99,99Yo, masa 30g, opór przepływu 2,6cmHZo ptzy 60 llmin', oraz
ptzestrzeni martwej 60 ml., posiadający hydrofobową membranę filtrująca, mikrobiologicznie czysty, z
portem kapno zabezpieczonym koreczkiem zaciskowym na pętelce. Minimalna objętość oddechowa 200
ml?
Odp owied ź: Zgodnie z SIW Z.

Pytanie 133: DoĘczy: zapisy SIWZ: Ad pkt 7.1.1,4.e): Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia
do oferty próbek asortymentu, na który Zamawiający posiada podpisaną umowę w ciągu ostatnich 12

miesięcy i który jest Zamawiającemu dobrze znany.
odp owied ź: Zgo dnie z SIW Z"

Pytanie 134: Dotyczyz wzór umowy' załącznik nr 3 do SIWZ: Ad s 1 ust.3: Prosimy o dopisanie
zastrzęŻenia, Że miewykorzystanie szacunkowej ilości towarów nie przekroczy 20Yo wartości iimowy"
odpowied ź: Zgodnie z SIW Z.
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Pytanie 135: DoĘczy: wzór umowy' załącznik nr 3 do SIWZ: Ad $ 9 ust. Lc): Prosimy o zmianę
wysokoŚci kary umownej na0,2Yo wartości niedostarczonego w terminie zamówienia,w przypadku zwłoki
w dostarczeniu przedmiotu umowy, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar. Kary na poziomie 80ń

wartośoi zamówienia są w naszym odczuciu bardzo wygórowane i mogą zostaÓ potraktowane jako
naruszenie zasady równego traktowania stron w transakcjach handlo!\rych.
odpowiedź: Zgodnie z SIW Z.

Pytanie 136: pakiet l ylaz. 5: Czy zamawiający oezekuje zęstaw do lewatywy sterylny czy niesterylny?
odpowiedź: Zgadnie z SI\łZ"

Fytanie 137: pakiet l poz. 6: czy zamawiający oczekuje szpatułki sterylne czy niesterylne?
odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie L38: pakiet ! poz.9: czy zarnawtający dopuści wycenę za opakowanie a 75 szt. zprzeliczeniem
sztuk na iloŚć opakowań 1'34?
Odpowied źz Zgo dnie z SIW Z 

"

Pytanie 139: pakiet l poz.14 czy zamawiający oczekuje pojemniki sterylne czy niesterylne?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 140: pakiet l poz. 40: Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie stazy a25 sztuk
(pasków) w rolce wIaz Zprze|iczeniem ilośoi sztuk na 1080 opakowań po Ż5 sztllk pasków?
odpowńedźz Zamawiaj ący dopuszcza.

Fytanie 141: pakiet 1poz, 4!: Czy zamawiająoy dopuści Żel,który umozliwia prawidłowy i niezbędny do
vrykonania badania kontakt głowicy USG zę skórą badanego i prawidłowe przewodnictwo ultradźwięków
o wykonany jest na bazie wodnej, nie zawiera soli oraz innych substancji, które rnogłyby niekorzystnie

wpływać na zywotność głowicy ultrasono g raficznej
o wykazuje wysoką odporność na wysychanie
o posiada odpowiednio dobraną lepkośÓ, która zapewnia dobrą ptzyczępnośó zelu i brak spływania

podczas badania
r posiada neutralny odczyn pH
o Wkazuje biernoŚć cherniczną (brak oddziaływania ze skórą badanego i ubraniem)
. posiada niską tłumiennośó dla fal ultradzwiękowych ?

Odpowiedźz Zgodnie z SIWZ.

Pytanie l42z Czy zamawiający wydzieli z pakietu nr 1 poz' 45 i 46 do osobnego pakietu?
odpowiedź; Zamawiający wydziela z pakietu nr 1 poz. 45 do pakietu nr 28 a poz.46 do pakietu 37.

Zmodyfikowane pakiety w za|ąezeniu.

Pytanie tr43: pakiet l paz. 46: Czy zamawtający odstąpi od wymogu zaŁączenia do oferty protokołu
badania chłonności?
Odpowied ź: Zgodnie z SIW Z 

"

Pytanie 144: Pakiet 2, poz.2-5,29-38: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foleya mają

być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy nadmienić, że sterylizacjatlenkiem etylenu więe się z ryzykiem
ekspozycji użytkowników na ww. substancję chemiczną o działaniu toksycznym i drażniącym, w

przeciwieństwie do produktu sterylizowanego promieniami, gdzie moŻliwe jest hermetyczne zamknięcie

produktu.

o dp owied ź: Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 145: Pakiet 2, poz.48: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Pezzera mająbyć

sterylizowane radiacyjnie?
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odp owied źz Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 146: Pakiet 2, poz. 48: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Pezzera mają

posiadaó 3 czy 4 otwory boczne drenujące gwarantujące prawidłovły drenaŻ?

Odpowied źz Zgodnie z SIW Z.

Pytanie 147z Pakiet 4, poz, 8: Prosimy Zamavłiającego o dopuszczenie cewników Foleya Z gumową

zastawką skutecznie zabezpieczającą ptzed Samoczynnym opróznieniem balony, reszta parametrów

zgodnie zSIWZ.
odp owied źz Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 148: Pakiet 5, poz. 2: Prosimy Zama-wiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego do

respiratora, dla dorosłych, z Łącznikiem Y rczłączalnym bez portów, biologicznie czysty, spełniający

pozostałe parametry SIWZ'
odp owied źz Zgo dnie z SlW Z.

Pytanie 149: Pakiet 5, poz. 2: Prosimy Zamawnjącego o dopuszczenie biologicznie czystego obwodu

oddechowego spełniaj ącego pozostałe parametry SIWZ.

odpowied ź: Zgodnie z SIW Z.

Pytanie 150: Pakiet 5, poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego

dedykowanego do objętości oddechowej Vt: 150-1000ml, o masie Ż2gi oporze przepływu 1,6 cm H20

przy 60llmin., spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowied źz Zgodnie z SIW Z.

Pytanie I'5L: Pakiet 5o poz. 3: Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy filtr antybakteryjno-

antywirusowy ma posiadać nadrukowaną na obwodzie filtra informację o wartości minimalnej i
maksymalej objętości oddechowej Vt i byó kodowany kolorystycznie kolorem żółtym?

odpowied źz Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 152: Pakiet 5, poz.4: Prosimy Zanawiającego o dopuszczenie filtra dedykowanego do objętości

oddechowej z zal<resu 300-1200ml, o objętości wewnętrznej 81ml i masie 53g i oporze przepływu2,0 cm

H20 przy 601/min.' spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

odpowied ź: Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 153: Pakiet 5, poz.4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra dedykowanego do objętości

oddechowej z zakesu 300-1200m1, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, utrata wilgotnoŚci przy VT
500ml 9 mg H}ol| o objętości wewnętrznej 80ml i oporze przepływu 2,0 cm HŻa przy 601/min.,

spełniającego pozostałe parametry SIWZ.
odpowied źz Zgo dnie z S|W Z.

Pytanie 154: Pakiet7rpoz.8: Prosimy Zamavłiającego o dopuszczenie igły w roztniarze 1,6x40mm.

Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 155: Pakiet L0, poz. 1_4: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki jednorazowego

uzytku powinny posiadaó skalę odpowiadającą ich nominalnej pojemności tj' strzykawka o pojemności 2

ml_ skala do 2 ml' strzykawka o pojemności 5ml _ skala do 5 ml, strzykawka o pojemności 10 ml _ skala

do 10 ml, strzykawka o pojemności 20 ml_ skala do 20 ml?

Odpowiedźz Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 156: Pakiet 10, poz. 1_4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny jednostkowej
neffo za opakowanie strzykawek, z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu cenowyrn lub
mozliwość podania ceny jednostkowej netto do czteręch miejsc po przecinku.
Odpowiedźz Zamawiający dopuszcza.

Fytanie 157: Pakiet L0 poz. 5: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy poprzez określenie, ze
strzykawka ma współpracować z wymienionyrni ptzez Zamawiającego pompam1 Zamawiający ma na
myśli, ze strzykawki mają być wpisane w męnu/instrŃcję pomp?
odpowiedź: Zgodnie z SIW Z.

Pytanie 158: Pakiet 10 poz. 5: Prosinry Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o pojemności 50
(60)ml.

Odpowiedź: Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 159: Pakiet 1'0 poz. 6-1'4z Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dręnu do.jamy otrzewnej dł"

40 cm w rozmiarach 18-32 CH.
odpowiedźz Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 160: Pakiet l0 poz. 6-14: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów wykonanych z
medycznego termoplastycznego PCV.
odpowiedź: Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 16L: Pakiet 10 poz. 6-14z Prosimy Zamawiającęgo o v,ryłączenie pozycji 6-14 do odrębnego

pakietu w celu złożęniawaŻnej i konkurencyjnej cenowo oferty przęzwiększe grono Wykonawców.
odpowiedź: Zamawiający wydziela z pakietu nr 10 poz. L_5 do pakietu nr 33 pozostawiając w
pakiecie nr 10 poz.6-l4, Zmodyfikowane pakiety w załączeniu.

Pytanie 162: Pakiet tl' poz, 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o średnicy wewnętrznej

5mm, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.
odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza

Pytanie 163: Pakiet 16, Poz. L_8: Prosimy o doprecyzowanię ezy Zamawiający wymaga aby rurki
intubacyjne posiadały min. 2 ctn znacznik głębokości intubacji nazakoiczeniu rurki?
Odpowiedź: Nie wymaga.

Pytanie 164: Pakiet t6, Poz. t-8: Żl Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby rurka
posiadała wklęsłą atraumatyozną końcówkę oraz częściowo osadzony łącznik?
Odpowiedź: Nie wymaga"

Pytanie 165: Pakięt 16, Paz. 9_11: Prosimy o doprecyzowanlę czy Zamawiający \łTmaga aby rurka
zbrojona posiadała spiralę metalowa całkowicie wtopioną w ściankę rurki na całej jej długości?
odpowiedź: Nie wymaga.

Pytanie 166: Pakiet l6,,Poz.l9-22z Prosimy o doprecyzowanię czy zamawiający wymaga aby na baloniku
kontrolnym był widoczny rcZmlar rurki?
odpowiedź:Tak
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Pytanie 167: Pakiet |6, Poz,23: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej w rozmiarzę

3,5.

o dpowied ź: Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 168: Pakiet L6, Poz. 28z Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga filtra

elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci o oporze przepływu Wynoszącym 1,8 cm H20 przy 60

I/min. mając na uwadze, ze niska wartośó oporu przepływu jest istotną cechą funkcjonalną filtra?

Odpowiedh Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 169: Pakiet L6, Poz.39: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli cewnik do

odsysania w systemie zamkniętym na72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, skalowany co 1

cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, zjednym otworem centralnym i 2
bocznymi, z blokadą próŻni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP kompatybilny z

adapterem do dróg oddechowych?
Odpowied ź: Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 170: Pakiet 16, Poz.40: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli cewnik do

odsysania w systemie zamkniętym na72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, skalowany co 1

cm, rozmiar kodowany kolorystycznię oraz numerycznie na cewniku, zjednym otworem centralnym i 2

bocznymi, z blokadą prożni wyposazoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP kompatybilny z

adapterem do dróg oddechowych?
odpowied źz Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie L71: Pakiet 16, Poz. 42: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu z regulatorem do

precyzyjnych infuzji płynów infuzyjnych i lipidów _przepływ od 5ml do 300ml/1godz.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie t72z Pakiet L6, Poz. 45: Prosimy Zarnavłiającego o dopuszczenie prowadnicy do rurek

intubacyjnych o rozmi arze 2,O mm i następujących parametrach dł. 25 cm i śr. zewru. 1'7 mm.

Odpowied źz Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 173: Pakiet 1'6, Poz. 48: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednolazowego' sterylnego'

gotowego do natychmiastowego uŻycia zestawu do wykonania konikotomii metodą bezpoŚredniego

wkłucia z potrójnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy lub przedniej ściany

przełyku obejmujące : atraumatycznąigłę-introduktor z ograniczonym tnącym ostrzem na szerokości 2 mm

i rozszeruającym na szerokośó 4 mm, z potwierdzonym klikiem mechanizmem cofającym ostrze igły po

osiągnięciu światła tchawicy oraz usuwalny ogranicznik głębokości wsunięcia kaniuli, w zestawie zkaniulą

oddechową (rurka) do wentylacji z mankietem.

o dpowied ź; Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie t74: DoĘczy Pakietu Nr I poz.3: Prosimy o dopuszczenie okrągłej elektrody o wymiarze
32x36mm, ŻeI stały, pianka, d\a dzieclInformujemy, iż elektrody o numerze LFR310 zostały wycofane z
produkcji, a w ich miejsce zostały zamieszczone elektrody LFo320"
odpowied źl Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 175: Dotycry Pakietu Nr L poz. 7: Prosimy o dopuszczenie szkiełek podstawowych z matem w
r ozmiarze 2 5,4x'7 6,2mm.
odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza
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Pytanie 176: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. t6z Czy Zamawiający dopuści woreczki do zbiorki moczu z
podziałem dla chłopców i dla dziewczynek?
Odpowiedźz Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 1'77: Dotyczy Fakietu Nr L poz. 21: Prosimy o dopuszczenie przyrządu do ptzetaczania płynów,
wykonanego z wysokiej jakości bez lateksolvych materiałów, wolne od toksycznych ftalanów'
Odpowied ź: Zgodnie z SIW Z.

Pytanie 178: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 22: Prosimy o dopuszczente przyrządu do przetaczania krwi,
wykonanego z wysokiej jakości bez latekso!\ych materiałów, wolne od toksycznych ftalanów.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ"

Pytanie 179: DoĘczy Pakietu Nr 1 poz" 26z Cry Zamawiający ma na rnyśli strzykawki 50ml cewnikowę
(typv Żaneta), czy strzykawki do pomp z zakonczęniem luer-lock?
odpowiedźz Luer- Lock"

Pytanie 180: Dotyczy Pakietu Nr L poz. 46z Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych,
chłonne, oddychającę rozmiar S,M,L,XL. S-chłonnoŚó min. tr800ML, M- chłonnośÓ min' 3500ML' L-
chłonność min. 3800ML, Xl-chłonność min. 3000ML, bez potwierdzenia do oferty protokołu badania
chłonnoŚci według ISo, wszystkie chłonności są wskazane w karcie technicznej produktu.
Odpowiedź: 10.000 sztuk w rozmiarze min.100 cnr obwód pasa' 10.000 sztuk w rozmiarze min 140

cm obwód pasa'

Pytanie 181: Dofyczy Pakietu Nr 14 poz, 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do
nakłucia opłucnej z kranikiem, poniewaz zestawy są sprzedawane z jednym kranikiem lub z zaworcm
jednokierunkowym.
odpowied ź: Zgodnie z S|W Z.

Pytanie 182: DoĘczy Pakietu Nr 18 poz, 1: Prosinny o dopuszczenie zestawu uniwersalnego
posiadającego serwetę na stolik mayo w rozmiatze 80xl45cm *l-Icm oraz Serwetę przylepną (L) w
rozmiarze 300x220cm? Pozostałe skład i wyrnagania zęstawu uniwersalnego zgodnię zSIWZ'
Odpowied źz Zamtwiający dopuszcza.

Pytanie 183: DoĘczy Pakietu Nr L8 poz. 3: Prosimy o dopuszczęnie zestawu do operacji^biodta z
trzywarstwowe.j włókniny laminowanej, chłonnej na całej powierzchni, o gramaturzę min' 73glm', zgodny
ZnormąEN 13795, o następującym składzie:

. 1 serwetazv,rycięciem U-kształtnym 200 x 300 cm
o 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
o tr serwęta75 x 90 cm
. 1 serweta 150 x 200 cm
o 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z organizatorem pzewodów w formie rzepu
o I serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
.2ręcznikidorąk 40x40cm
. 1 osłonanakończynę 35 x 120 cm
o Ż oP Taśma 10 x 50 cm

odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 184: DoĘczy Pakietu Nr 18 poz, 4z Prosimy o dopuszczenie zestawu do artroskoptt^kolana z

trzywarstwowej wiot<niny laminowanei, chłonnej na.uł.3 po*1"rzchni, o gramaturzę min.73glm2, zgodny
ZnotmąEN 13795, o następującym składzie:

o 1 sęrweta na stolik instrumęntariuszki 150 x 190 cm
o 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm;
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. ztaśmy samoprzylepne 10 x 50 cm,
o 1 osłonanakończynę 35 x 80 cm
o 1 osłonanaprzewód do kamery 14 x250 cm' złoŻona teleskopowo ) z taśmą mocującą
o 1 serweta pomocnicza 100 x 150 cm
o 1 serweta główna 200 x 300 cm z samouszczelniającym otworem , zintegrowanym zbiornikiem

na płyny wyposażonym w sztywnik do modelowania wlotu oraz za'wór do odprowadzanl'a
płynów z mozliwościąpodłączenia do ssaka

o 3 ztntegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

odpowied źz Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 185: Dotyczy Pakietu Nr Ż0 poz. lz Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie z
włókniny o gramaturze 30?
odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza.

Pytanie 186: Dotyczy Pakietu Nr 20 poz.3z Czy Zamawiąący dopuści pokrowiec na nosze z włókniny o

gt amatur ze 2 0 ? P ozo stałe wym ag ania zgo dnie z SIW Z'
odpowied źz Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 187: DoĘczy Pakietu Nr 20 poz. 4z Czy Zamawiający dopuści poszwę na koc z włókniny o
gt amatur ze 20? P o zo stałe wym a g ania zgo dnie z SIW Z.
Odpowiedźz Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 188: Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny o

gr amatur ze Ż0?P ozo stałe wymagania zgo dnie z SIW Z.
odpowied źz Zgodnie z SIW Z.

Pytanie 189: Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 7z Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze
210x160cm, z włókniny polipropylenowej o gramaturze20?
odpowied ź: Zgodnie z SIW Z.

Pytanie 190: Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 11: Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny z włókniny o
gr amatur ze 20? P ozo stałe wyma g ania z go dni e z SIW Z.
odpowied ź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie L91: Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 12: Prosimy o dopuszczenie myjki higienicznej wykonanej z
dwóch warstw włókniny molton (celulozy) w rozmiarze 16,5cm xŻ4,5cm, pakowane po 50 sztuk?

odpowied źz Zamzwiający dopuszcza.

Pytanie 192: Dotyczy Pakietu Nr 20 poz, 14z Czy Zamawiający wymaga 150 rolek ręczników o

szerokości 50cm i długości 40mb, czy I50 rolek ręczników o szerokości 50cm i długoŚci 50mb?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga 50mb w rolce.

Pytanie L93: DoĘczy Pakietu Nr 2_4 poz. 12z Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha
cńirurgicznego o gramatlrze min. 35glm2. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
odpowied źz Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 194: DoĘczy Pakietu Nr 24 poz. 13: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha

chirurgicznego wzmocnionego o gramaturze warstwy podstawowej (bez uwzględnienia wzmocnień) min.

35glrł. Pozostałe wymagania zgodnie zSIWZ.
odpowied źz Zgo dnie z SIW Z.

Pytanie 195: Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 15: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha

chirurgicznego w rozmiarachs/M, L, XL, xLL, 2XLL' Pozostałe wymagania zgodnie zSIWZ'
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Odpowiedźz Zgodnie z SIW Z.

Fytanie 196: Dotyczy Pakietu Nr 24 poz.2Ż: Prosimy o dopuszczenie zestawu do cięcia cesa-rskiego z
trzylvarstwowej włókniny laminowanej, chłonnej na całej powierzchni, o gramaturze min. 73glm', zgodny
znormąEN 13795, o następującym składzie:

o 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
o tr serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
o 1 serweta dla noworodka 60 x 80 cm
. 4ręczniki do rak
. 1 serweta główna 160x300 z otworem wypełnionym folią chirurgiezną , zirftegtowany

prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów , Ż zawory odpływowe z mozliwością
podłączenia do ssaka

o 3 zintęgrowane z serwetą organtzatoty przewodów w formie rzepów

Odpowied źz Zgodnie z SIW Z.

Pytanie 197: Czy Zamawiający, dokona modyfikacji SIWZ i wyłączy z pakietu rt 17 poz. nt 1 tworząc z
niej osobny pod pakiet I7a, co pozwoli na wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu większej
ilości wykonawców i zaoferowanie konkurencyjnej ceny?
odpowied źz Tga dnie z SIW Z.

Zmavłiający dokonuje modyfikacji przedmiotu zamówienia popTzez wYkreślenie pakietu nr 4 z
przedmiotowego postępowania oraz utworzenie nowych pakietów poptzęz przeniesienie niektórych
pozycji asortymentorvych z istniejących pakietów' tj.:

Z Fakietu nr 1 rłydzielono poz.45 i utworzono pakiet ru 28.
Z Pakietu nr 1 wydzięlono poz.2l-22 i utworzono pakiet nt 34.
Z Pakietu nr 1 wydzielono poz.23-26 i utworzono pakiet nr 35.

Z Pakietu nr 1 wydzielono poz.46 i utworzono pakiet rc 31.

ZPakietunr 3 wydzielono poz.Z i utworzono pakiet m29.
ZPakietunr 10 wydzielono poz.1-5 i utworzono pakiet nr 33.

Z Pakietu nr 16 wydzielono poz.poz.I-26 iutworzono pakiet nr 30.
Z Pakietu nr 16 wydzielono poz.29-36 i utworzono pakiet nr 3 1 .

Z Pakiętu nr 18 wykręślono poz.5 i 6.

Z Pakietu nr 18 wydzielono poz.4 i utworzono pakiet nr 32.
ZPaklętu nr 18 wydzielono poz.I i utworzono pakiet nr 38.
ZPaktętunr 26 wydzielono poz.I i utwolzono pakiet nr 36.
Zamówięnie obejmuje 37 odrębnych zadan opisanych w pakietach od nr I-3 oruz od nr 5-38'

Zmawiający dokonuje modyfikacji pakietu nr 18 poprzez w}'kreślenie pozycji asortymentowej nr 5 i 6.

W zalączeniu do niniejszego pisma zmodyfikowany załączniknr 2- szczegółowa oferta cenowa.

Ponadto Zamawiający dokonuj e m odyfi kacj i kwoty wadium dla po szczególnych pakietów:
Pakiet nr 1- wadium w kwocie 560 zł.
Pakiet nr 3- wadium w kwocię 75 zł.
Pakiet nr 4- wadium w kwocie 450 zł- anulowano (pakiet nr 4 został wykreślony z przedmiotu
zamówienia)
Pakiet nr 10- wadium w kwocie Ż0 zł.
Pakiet nr 16- wadium w kwocie 720 zł.
Pakięt nr l8- wadium w kwocię I90 zł.
Pakiet nr 26- wadium w kwocie 70 zł.
Pakiet nr 28- wadium w kwocie 10 zł.
Pakiet nr 29- wadium w kwocie 3 zł.
Pakiet nr 30- wadium w kwocie 280 zŁ.
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Pakiet nr 31- wadium w kwocie 20 zł'
Pakiet nr 32- wadium w kwocie I20 zł.
Pakiet nr 33- wadium w kwocie 450 zł.
Pakiet nr 34- wadium w kwocie 520 zł'
Pakiet nr 35- wadium w kwocie 65 zł.
Pakiet nr 36- wadium w kwocie I30 zł.
Pakiet nr 37- wadium w kwocie 350 zł.
Pakiet nr 38- wadium w kwocie 440 zł.
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu nr 2017ls 021-03606l, z dnia 31l0ll2017 roku zostało
przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 1l3l20l7 roku.

Zamawiający informuje, iz termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 17103ll20l7 do godz.l0:00.

otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiajaceeo w dniu 17103/2017 roku o eodz. 10:15.

Agnieszka Ogonowska
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyj nych

26


