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ODWOLANIE

Na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg” lub ,Pzp”, dzialajac
wimieniu Roche Diagnostics Polska sp. z o0.0. z siedzibg w Warszawie (dalej ,Odwolujgcy”
lub ,Roche™), wnosze odwolanie wobec czynnosci opisu przedmiotu zaméwienia w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej
wartosci przedmiotu zaméwienia nieprzekraczajacych kwot okreslonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na ,Dostawe odczynnikéw i materiatéw zuzywalnych wraz
Z dzieriawg analizatora do badan immunologicznych”, nr referencyjny DEZ/Z/341/ZP-27/2019
("Postepowanie"}), ogloszonym w Biuletynie Zaméwien Publicznych w dniu 22 sierpnia 2019
r. pod numerem 588684-N-2019.

Odwolujgcy zarzuca Zamawiajagcemu naruszenie art. 29 ust. 1i 2 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp
poprzez dokonanie opisu przedmiotu zaméwienia w sposob niejednoznaczny, nieuwzgledniajacy
wszystkich wymagan i okoliczno$ci mogacych mie¢ wplyw na tre$¢ oferty oraz w sposoéb
utrudniajgcy uczciwg konkurencje, poprzez dobér parametrdw technicznych i preferencje
okreslonych rozwiazar technicznych, charakterystycznych dla wyrobéw konkretnego producenta,
czym uniemozliwit zlozenie oferty Odwolujgcemu.

W wyniku naruszenia przepiséw ustawy uszczerbku doznatl interes Odwolujacego w uzyskaniu
przedmiotowego zaméwienia (zostat on pozbawiony mozliwosci zioZzenia waznej i konkurencyjnej
oferty), a tym samym Odwolujgcy zostat narazony na znaczng szkodg.

Wobec powyiszego Odwolujacy wnosl o uwzglednienie odwolania w cato$cl i nakazanie
Zamawiajgcemu dokonania zmian w SIWZ - opisie przedmiotu zaméwienia, zgodnie
Z zadaniami wynikajacymi z uzasadnienia odwotania,

Ogtoszenie 0 zaméwieniu ukazalo sie¢ w Biuletynie Zaméwien Publicznych w dniu 22 sierpnia
2019 r., totez termin zawity do wniesienia odwolania zostat dotrzymany. Kopia odwotania zostata
przestana Zamawiajgcemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania | w taki sposéb,
ze mogt on zapoznat sig z jego trescig przed uplywem tego terminu. Wpis w wymaganej
przepisami wysokos$ci zostat uiszczony przelewem na rachunek bankowy Urzedu Zamoéwien
Publicznych.
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UZASADNIENIE

Przedmiotem zamowienia jest dostawa odczynnikéw i materiatow zuzywalnych wraz z dzierzawg
analizatora do badari immunologicznych. Szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera
m.in. zalgcznik nr 3 do SIWZ stanowigcy zestawienie parametrow granicznych oraz ocenianych
dla analizatora do badan immunologicznych.

Analiza dokumentéw postepowania pozwala na stwierdzenie, ze Zamawiajgcy dokonujgc opisu
przedmiotu zamdwienia razaco naruszyt podstawowe zasady przy$wiecajace prowadzeniu
postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, sporzadzajgc bowiem opis przedmiotu
zamowienia nie uwzglednit wszystkich wymagan i okoliczno$ci mogacych mieé¢ wplyw na tresé
oferty. Zamawiajacy opisal przedmiot Zaméwienia w sposéb ograniczajacy konkurencjg
i uniemozliwiajgcy zloZzenie oferty przez Odwolujacego. Po wnikliwej analizie dokumentaciji
Postepowania Odwotujacy stwierdza, Zze zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamdwienia tacznie
w obecnym ksztalcie dyskwalifikujg jakakolwiek konkurencje - nie ma analizatora, kiéry poza
analizatorami firmy Abbott speiniatby wszystkie zapisy SIWZ. Ergo analizatory firmy Abbott
jako jedyne speiniajg wymagania SIWZ w sztucznie skompilowanej "mozaice" wszystkich
punktow SIWZ. Dobér parametréw eliminuje juz na wstepie firme Roche z przedmiotowego
postepowania.

W pismiennictwie podnosi sig, ze nie mozna opisywaé przedmiotu zaméwienia tak by utrudnié
uczciwg konkurencjg, a w konsekwencji opisa¢ przedmiotu tak by de facto konkretna i 2 géry
zatozona firma zwyciezyla w postgpowaniu'. Zakazane jest formulowanie opisu przedmiotu
zaméwienia w taki sposéb, aby wskazywaé¢ konkretnego wykonawce lub tez eliminowad
kogokolwiek z potencjalnych oferentéw. Nie moze zaistnieé sytuacja, w ktorej jeden
z wykonawcow jeszcze przed przystgpieniem do postepowania bedzie w korzystniejszym
polozeniu od pozostatych wykonawcéw spetniajacych warunki udziatu w postepowaniu.

W zwigzku z powyZszym, kierujgc si@ checig zapewnienia poszanowania zasad zachowania
uczciwej konkurengji i rdwnego traktowania wykonawcéw w niniejszym postepowaniu Odwolujacy
wnosi 0 modyfikacje opisu przedmiotu zamoéwienia w sposdb, ktéry umozliwi ziozenie ofert przez
pozostalych wykonawcéw zdolnych do nalezytego wykonania zaméwienia. Otwarcie
postgpowania na konkurencjg z catg pewnoscig bedzie korzystne dla Zamawiajgcego zaréwno ze
wzgleddw finansowych, jak réwniez ze wzgledu na jakosé produktdéw oferowanych przez
poszczegolnych dostawcéw., W konsekwencji pozwoli to Zamawiajgcemu na wyb6r oferty
najkorzystniejszej ekonomicznie, poniewaz Zamawiajgcy nie bedzie zmuszony do zawarcia
umowy z jedynym wykonawca, ktérego wyroby spelniaja tacznie wszystkie parametry opisane w
Zatgczniku nr 3 do SIWZ. Przywrdcenie uczciwej konkurencji spowoduje rywalizacje cenowa, co
uniemozliwi jedynemu wykonawcy narzucenie wygoérowane] ceny za wykonanie przedmiotu
Zamowienia,

Aktualne brzmienie opisu przedmiotu zaméwienia jest zaprzeczeniem samej idei organizowania
otwartej procedury przetargowej. W zwiazku z tym, Zze opisane w SIWZ wymogi ograniczajg de
facto mozliwo$¢ zloZenia oferty do jednego wykonawcy, warunkiem usunigcia naruszenia prawa
jest modyfikacja poszczegdlnych postanowien Zatacznika nr 3 do SIWZ (zgodnie z Zzadaniem
Odwolujgcego), celem umozliwienia ztoZzenia ofert réwniez innym wykonawcom niz firma Abbott.

W 2wigzku z powyzszym Odwotlujgcy stawia nastepujace, szczegblowe zarzuty:

l Zalacznik nr 3 do SIWZ Parametry graniczne bezwzglednie wymagane dla
automatycznego analizatora immunologicznego

! Nowicki J6zef Edmund, Komentarz do art. 29 Prawa zaméwien publicznych, w: Bazan A. Nowicki J.E., Prawo zaméwien
publicznych. Komentarz, wyd. I, LEX 2015.



1. Zatacznik nr 3. — pkt 4

W punkcie 4 Zamawiajagcy wymaga, aby wydajno$¢ analizatora byla nie mniejsza niz 190
oznaczeh na godzing. Jednoczesnie, co wynika z Zalgcznika nr 2 do SIWZ, Zamawiajacy
deklaruje wykonanie ok. 130 oznaczen dziennie, a wiec sprawne oznaczenie tej ilo$ci oznaczen
moze by¢ zagwarantowane przy nieco innej charakterystyce analizatora, adekwatnej do ilosci
oznaczer deklarowanych przez Zamawiajgcego igwarantujacej ekonomiczne wykorzystanie
aparatury, np. wydajno$¢ czeéci immunochemicznej 170 oznaczeri na godzine.

W zwigzku z tym Odwolujagcy wnosi o nakazanie zmiany SIWZ poprzez dopuszczenie
zaoferowania i odpowiednia modyfikacje wymogu granicznego zalacznika nr 3 pkt 4 paramstrow
granicznych w sposéb nastepujacy:

nWydajno§¢ analizatora nie mniej niz 170 oznaczen na godzine.”
2.
Zalacznik nr 3. — pkt 5 Zalacznika

W punkcie 5 Zatgcznika nr 3 do SIWZ Zamawiajacy arbitralnie okresla temperature w jakiej maja
by¢ chiodzone odczynniki na pokiadzie oferowanych analizatoréw (2 — 12°C). Tymczasem jest
to cecha rézna u réznych wytwércow analizatoréw. Dlatego Zamawiajgcy nie powinien z géry
narzucac scisle okreslonych zakreséw temperaturowych, tak jak to uczynit w przedmiotowym
Postgpowaniu.  Kazdy producent w zaleznosci od zastosowanej metody i kompozydji
odczynnikéw, okresla indywidualnie optymalng temperature dla swoich systeméw.

W zwigzku z tym Odwotujagcy wnosi o nakazanie Zamawiajacemu dokonania odpowiednie)
modyfikaciji parametru granicznego zalgcznika nr 3 pkt 5 w sposob nastepujacy:

»Chiodzenie odczynnikéw na pokladzie analizatora umozliwiajgce ich ciagle
przechowywanie, zgodnie z wymogami producenta odczynnikéw opisanymi w instrukcji”.

3.
Zatgeznik nr 3 do SIWZ — pkt 6

W punkcie 6 Zamawiajacy arbitralnie opisal wymég "Odczynniki gotowe do wstawienia na poktad
analizatora i natychmiastowego uzycia bezposrednio po wyjeciu z lodéwki bez koniecznoéci
ogrzewania". Z tresci tego parametru domniemywa¢ mozna, ze Zamawiajgcemu zaleZy na
skréceniu czasu od wyjecia nowego odczynnika do momentu rozpoczecia badania przy uzyciu
tego odczynnika w aparacie. Zamawiajacy opisujac tak szczegdlowo konkretng sytuacje nie
bierze pod uwage, Ze istnieje tez wiele innych okolicznosci, ktére wpltywajg na wydiuzenie czasu
rozpoczecia pracy z nowym odczynnikiem jak np. koniecznosé wielokrotnege wymieszania
zawartosci odczynnika po wyjeciu z lodowki, odkrecenie nakretek, pozostawienie go w pozycji
pionowej na diuzszy czas w celu rozpuszczenia ewentualnych pecherzykéw powietrza i innych
tym podobnych czynnosci. Dlatego opis ww. wymogu powinien by¢ maksymalnie ogélny i odnosié
sig do konkretnego czasu kiedy mozna faktycznie uzyé odczynnik do oznaczet.

W zwigzku z tym Odwolujgcy wnosi o nakazanie Zamawiajacemu zmiany SIWZ poprzez
dopuszczenie zaoferowania i odpowiednig modyfikacje parametréw granicznych w punkcie 6
w sposéb nastepujgcy:

»Odczynniki gotowe do uzycla, ktére po wyjeciu z lodéwkl lub wymieszanlu mogg byé
uzyte do wykonania oznaczen w czasle nie diuzszym niz 30 minut.”

4.



Zalgoznik nr 3 do SIWZ —pkt 7

W punkcie 7 Zamawiajgcy wymaga, aby ilo$¢ chlodzonych miejsc odczynnikowych na poktadzie
analizatora byla nie mniejsza niz 35. Z tresci tego wymogu domniemywaé mozna,
ze Zamawiajgcemu zalezy na ciggloSci oznaczerh parametrdw oznaczanych rutynowo i
codziennie. Tymczasem, jak wynika z Zaigcznika nr 2 do SIWZ, jedynie ok. 20 parametréw
zlecanych jest w takich ilo$ciach, Zze uzasadnia to ciggte przebywanie odczynnikéw na pokladzie.
Pozostate 18 parametréw zlecanych jest w niewielkich ilosciach oraz nie codziennie, a wiec
zgodnie z praktyka i ekonomig laboratoryjng moga by¢ zbierane i oznaczane zbiorczo np. raz w
tygodniu w osobnych seriach oznaczen.

W zwigzku z tym Odwotujgcy wnosi o nakazanie Zamawiajacemu zmiany SIWZ poprzez
dopuszczenie zaoferowania i odpowiednig modyfikacje wymogdw granicznych zatacznika nr 3 pkt
7 na nastepujace:

nllo$€ chiodzonych miejsc odczynnikowych na poktadzie analizatora nie mniejsza niz 25.”
5.
Zatgeznik nr 3 do SIWZ — pkt 8

Wymaog opisany w punkcie 8 parametréw wymaganych (granicznych) jest identyczny z punktem 1
opisanym w parametrach ocenianych: "Trwafo$¢ odczynnikow i kalibratoréw po otwarciu do
terminu wazno$ci podanego na opakowaniu”. W zwigzku z tym Odwolujgcy wnosi o nakazanie
Zamawiajgcemu zmiany SIWZ poprzez wykreslenie punktu 8 parametréw wymaganych.

6.
Zatacznik nr 3 do SIWZ - pkt 9

W punkcie 9 Zamawiajacy opisat wymdg "Dia testéw HIV , HBsAg , HCV wyniki muszg byt
jednoznacznie interpretowane w oparciu © wyznaczony cut-off bez podawania wartosci
granicznej tzw. szarej strefy”, Jest to parametr niezrozumialy, zwiaszcza w sytuacji prowadzenia
wiarygodnej i rzetelnej diagnostyki zakazert. Wiefu producentéw ze wzgledu na zapewnienie
maksymainego bezpieczefistwa wydawanych wynikéw (uniknigcie wydania wynikéw fatszywie
ujemnych) wprowadza pojecie wartosci granicznych lub tzw. szarej strefy, co w Zaden sposéb nie
wplywa negatywnie na interpretacje wynikéw. Testy HIV, HBsAg i anty-HCV, majace w opisie
wyznaczony cut-off wraz z podang wartoscig graniczng tzw. szarg strefg, sg stosowane
powszechnie w wielu szpitalach i stacjach krwiodawstwa w Polsce i na $wiecie, posiadajg takze
akceptacje / certyfikat jednostki notyfikowane;j.

W zwigzku z tym Odwolujgcy wnosi o nakazanie Zamawiajgcemu zmiany SIWZ poprzez
dopuszczenie zaoferowania i odpowiednig modyfikacje wymogéw granicznych w punkcie 9
na nastepujgce:

Testy HIV, HBsAg i anty-HCV posiadajace w ulotce odczynnika szczegdlowa informacije nt.
postgpowania i interpretacji wynikéw.

7.
Zatgeznik nr 3 do SIWZ — pkt 12

W punkcie 12 Zamawiajgcy opisat parametr "Mozliwo§é wykonywania wszystkich badan
wyszczegoinionych w formularzu asortymentowo-cenowym na oferowanym analizatorze®.
Jednoczesnie w zalgczniku nr 2 wyspecyfikowat nastepujace parametry:

p.4 - Troponina | hs



p.33 - HbA1c

p.34 -

EBV VCA IgM

p.38 - Homocysteina

PowyZsze ogranicza konkurencje i uniemozliwia zlozenie oferty Odwolujgcemu, dlatego tez
Odwotujacy proponuje alternatywne rozwigzanie umozliwiajgce Zamawiajgcemu uzyskanie
wynikow tych badan z uwagi na to, Ze:

Zgodnie z obowigzujgcymi rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
(PTK) oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) zaréwno Troponina |
jak i Troponina T sg klinicznie réwnocenne w diagnostyce kardiologicznej. Odwolujgcy
moze zaoferowat réwnocenny i sprawdzony test troponina T hs, ktéry stosowany jest od
lat w wigkszo$ci placéwek szpitalnych w Polsce | w Europie.

Parametr HbA1C wyspecyfikowany jest w ilodci 100 oznaczen na rok, czyli 8 oznaczen
na miesigc. Przy tak matej ilosci oznaczen zasadne jest z ekonomicznego punktu
widzenia wysytanie tych badarh na zewnatrz do oznaczania w certyfikowanym
laboratorium lub oznaczanie ich na analizatorze biochemicznym dzierzawionym przez
Zamawiajacego.

Parametr EBV VCA IgM wyspecyfikowany jest w ilosci 400 oznaczen na rok. Odwolujgcy
wprowadza ten parametr do swojej oferty w 2020 roku i do tego czasu zapewni wysytanie
tych badar na zewnatrz do oznaczania w certyfikowanym laboratorium.

Parametr homocysteina wyspecyfikowany jest w ilosci 200 oznaczen na rok, czyli 17
oznaczen na miesigc. Przy tak malej ilosci oznaczen zasadne jest z ekonomicznego
punktu widzenia wysytanie tych badah na zewnatrz do oznaczania w certyfikowanym
laboratorium.

Dlatego Odwolujacy wnosi o nakazanie Zamawiajgcemu:

a)

b)

d)

zmiany SIWZ poprzez dopuszczenie zaoferowania parametréw: Troponina | hs lub
troponina T hs;

zmiany SIWZ poprzez dopuszczenie mozliwoscl oznaczania parametru HbA1c
w certyfikowanym laboratorium zewnetrznym przy zatozeniu, 2e w cenie okreslonej
w ofercie zostang uwzglednione koszty wykonania badania wraz z transportem
materialu oraz przestaniem wynikéw. Alternatywnie Odwolujacy wnosi o
mozliwo$é oznaczania HbAlc w laboratorium Zamawiajacego na pracujagcym tam
analizatorze biochemicznym;

zmiany SIWZ poprzez dopuszczenie mozliwoéci oznaczania parametru EBV VCA
IgM, do czasu wprowadzenia go do oferty, w certyfikowanym laboratorium
zewnetrznym przy zatozeniu, ze w cenie okreslonej w ofercie zostana uwzglednione
koszty wykonania badania wraz z transportem materialu oraz przestaniem
wynikéw;

zmiany SIWZ poprzez dopuszczenie mozliwoéci oznaczania parametru
Homocysteina w certyfikowanym laboratorium zewnetrznym przy zatozeniu,
Ze w cenie okreslone] w ofercie zostang uwzglednione koszty wykonania badania
wraz z transportem materlalu oraz przestaniem wynikéw.



Zatgcznik nr 3, — pkt 14

W punkcie 14 Zamawiajgcy opisat parametr "Wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole gotowe
do uzycia bez koniecznosci rekonstytucji”. Tak sformutowany wymoég spelnia jedynie firma
Abbott. Wielu Producentéw oferuje kalibratory i kontrole w formie liofilizatéw, do szybkiej i
jednorazowej rekonstytucji. Forma liofilizowana gwarantuje diugi termin wazno$ci kalibratorow i
kontroli, nieosiggalny przy oferowaniu formy ptynnej, a takze pozwala na korzystanie z jednej serii
przez diugi czas,

W zwigzku z tym Odwolujgcy wnosi o nakazanie Zamawiajgcemu zmiany SIWZ poprzez
dopuszczenie zaoferowania i odpowiednig modyfikacje wymogéw granicznych w punkcie 14 na
nastepujgce:

»Wszystkie odczynniki gotowe do uzycia bez koniecznoéci rekonstytuciji.”
9.
Zalacznik nr 3. — pkt 20

W punkcie 20 Zamawiajacy opisal wymaog "Stabilnosé kalibracji minimum 30 dni dla wszystkich
parametrow”. Jest to parametr niezrozumiaty, zwlaszcza w sytuacji koniecznoéci podania
w formularzu cenowych wszystkich kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia, w tym takze
kalibratoréw. Zaoferowana ilo$¢ kalibratordw powinna wigc uwzgledniaé takze stabilnos$é
kalibracji, ktdra jest rézna u réznych producentéw. Ponadto Zamawiajgcy nie bierze pod uwage
bardzo istotnego kryterium jakim jest ilo$é stezen kalibratoréw koniecznych do wykonania
kalibracji, ilos¢ oznaczen koniecznych do przeprowadzenia kalibracji, ani kwestii fabrycznej
prekalibracji odczynnikéw,

W zwigzku z powyzszym Odwotujacy wnosi o nakazanie Zamawiajgcemu zmiany SIWZ poprzez:
wykreslenie pkt 20 parametréw wymaganych.

10.

Zatgeznik nr 3. — pkt 24

W punkcie 24 Zamawiajacy opisat m.in. koniecznos¢ dostawiania odczynnikéw w trakcie pracy
analizatora bez koniecznosci wprowadzania analizatora w stan pauzy {stan gotowosci, stand by).
Oferowane przez Odwolujgcego rozwigzanie zapewnia Zamawiajgcemu bardzo szybki czas
wykonania oznaczeni i elastyczno$¢ polegajgca na mozliwosci wymiany odczynnikéw
w analizatorze w trybie stand-by, a szybkim przejsciem do trybu oznaczania w trakcie ponizej 5
minut. Nie zaburza to wigc w praktyce ciaglosci pracy, a szybkie czasy oznaczania umozliwiajg
wydanie wynikéw w czasie 9 - 18 minut.

Majac na uwadze powyZsze Odwolujgcy wnosi o nakazanie Zamawiajgcemu zmiany SIWZ
poprzez modyfikacje parametru granicznego pkt 24 na nastepujacy:

sMozliwoé¢ dostawiania prébek | odczynnikéw w trakcie pracy analizatora lub w trybie
pauzy stand by.”

1.
Zatacznik nr 3. — pkt 28

W punkcie 28 Zamawiajgcy opisal wymég zwigzany z wymiarami analizatora: analizator musi
zmiesci¢ sig na powierzchni maksymalnej 125 cm szeroko$é /125 cm glebokodé. Zamawiajgcy
nie bierze pod uwage, Ze rézni producenci oferujq analizatory o réznych wymiarach, ani tego



ze Wykonawca dokona adaptacji pracowni laboratorium pod katem optymalnego ustawienia
oferowanego analizatora. Zamawiajacy nie okre$la te2 tak istotnego wymogu jak ciezar aparatu
i abcigzenie stropéw laboratorium.

W zwigzku z tym Odwolujgcy wnosi o nakazanie Zamawiajgcemu zmiany SIWZ poprzez
modyfikacje wymogu granicznego pkt 28 na nastepujacy:

»Odpowiednia adaptacja pracowni laboratorium umozliwiajaca instalacje oferowanego
analizatora na koszt Wykonawcy.”

12,
Zatgcznik nr 3. — pkt 33

W punkcie 33 Zamawiajgcy opisat wymoég zwigzany z zaoferowaniem Troponiny | hs, ktéry byt juz
opisany przez Odwolujgcego w punkcie 7a Odwotania. Dlatego, w $lad za konieczno$cig
modyfikacji ww. wymogu, Odwotujacy wnosi o nakazanie Zamawiajgcemu zmiany SIWZ poprzez
modyfikacje parametru granicznego takze w punkcie 33 na nastepujacy:

nOznaczenie Troponiny | lub Troponiny T metodg wysokoczutg zgodnie z definicja IFCC -
CV przy 99 percentylu URL oséb zdrowych ponizej 10% CV”.

* ¥ %

Argumentacja wskazana powyzej uzasadnia zarzut naruszenia art. 29 ust. 1 i ust. 2 PZP oraz
art. 7 ust. 1 Pzp, W ocenie Odwolujacego wymogi postawione przez Zamawiajacego w powyzej
przytoczonym zakresie nie majg 2adnego uzasadnienia w $wietle celu jakiemu ma sluzyé
przedmiot zamdwienia. Odwolujacy jest wiodgcym dostawcg nowoczesnych rozwiazan
medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. W szczegdlnosci, Odwolujacy posiada
w ofercie analizatory do badah immunologicznych spetniajace potrzeby Zamawiajacego w
zakresie rodzaju, ilosci i szybkosci wykonywania poszczegdinych oznaczeri oraz odpowiednie
odczynniki kliniczne i inne materialy eksploatacyjne stosowane wraz z analizatorami.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Zamawiajgcemu nie wolno opisywaé przedmiotu zaméwienia
w sposéb, ktéry mogiby utrudnia¢ uczciwg konkurencie. Zamawiajacy musi okreslié przedmiot
zamdwienia w spos6b obiektywny. W szczeg6lnosci Zamawiajacy jest zobowiazany unikaé
stosowania wszelkich parametréw, ktére wskazywalyby na konkretny wyréb
lub konkretnego wykonawce.

Opisanie przez Zamawiajgcego przedmiotu zamdwienia w sposob naruszajgcy zasady uczciwej
konkurencji i réwnego traktowania wykonawcéw skutkuje ograniczeniem mozliwoéci zioZenia
waznej, konkurencyjnej oferty w Postepowaniu przez wykonawcéw nie podlegajacych
wykluczeniu z Postgpowania i posiadajgcych stosowne uprawnienia, wiedze i do$wiadczenie
oraz dysponujgcych  odpowiednim potencjalem technicznym, kadrowym, finansowym
oraz ekonomicznym do wykonania zamdéwienia.

W orzecznictwie utrwalit si¢ poglad o niedopuszczalnosci opisywania przedmiotu zamdwienia
w sposob nawet posrednio ograniczajgcy konkurencje (nie méwiac juz o bezposrednim jej
utrudnianiu innymi sposobami). W uchwale z dnia 31 sierpnia 2016 r, o sygn. KIO/KD 58/16
Krajowa Izba Odwolawcza zaznaczyta, 2e ,Przejawem naruszenia zasady uczciwef konkurencji
Jjest nie tylko opisanie przedmiotu zaméwienia z uZzyciem oznaczeri wskazujgcych na konkretnego
producenta lub konkretny produkt albo z uzyciem parametréw wskazujgcych na konkretnego
producenta, dostawce albo konkretny wyr6b, ale fakize okreslenie na tyle rygorystycznych
wymagan co do paramefréw technicznych, ktére nie sg uzasadnione obiektywnymi potrzebami
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zamawiajgcego | kidre uniemozliwiajg udziaf niektérym wykonawcom w postepowaniu,
ograniczajgc w ten sposéb krag podmiotéw zdolnych do wykonania zaméwienia.” (podobnie
Krajowa lzba Odwolawcza w uchwale z dnia 10 sierpnia 2016 r. o sygn. KIO/KD 48/16). W
wyroku z dnia 5 maja 2014 r. o sygn. KIO 765/14 Krajowa Izba Odwotawcza stwierdzita, iz ,Opis
przedmiotu zamobwienia powinien umozliwia¢ wykonawcom jednakowy dostep do zaméwienia i
nie moze powodowac nieuzasadnionych przeszkéd w otwarciu zamoéwieri publicznych na
konkurencje. Naruszenie zasady uczciwej konkurencji okre$lonej w usiawie zuwagi na
niewlasciwe opisanie przedmiotu zaméwienia zachodzi, migdzy innymi w sytuacfi, gdy
Zamawiajgcy opisze przedmiot zaméwienia przez zbytnie dookreslenie przedmiotu powodujgce,
bez uzasadnienia, wskazanie na konkretny produki. Naruszenie to polega réwniez na
dookresleniu opisu przedmiotu zaméwienia w taki sposob, kidry nie znajduje uzasadnienia ani
w technicznym ani w funkcjonalny uregulowaniu potrzeb zamawiajfgcego.”

Podobne stanowisko zajmujg réwniez Sady powszechne. Sgd Okregowy w Warszawie w wyroku
z dnia 21 kwietnia 2011 r. o sygn. akt |l C 1161/09, zaznaczyl, Zze: "Zakaz utrudniania uczciwej
konkurencji jest naruszony wtedy, gdy w opisie przedmiotu zamoéwienia zamawiajacy uzyje
oznaczen czy paramelréw wskazujgcych konkretnego dostawce lub konkretny produkt, dziatajgc
w fen sposob niezgodnie z obowigzkiem obiektywnego i réwnego trakiowania wszystkich
podmiotow mogacych ubiegad sie o zambwienie publiczne."

Z powyzszych rozwazann wynika, iz wystarczajgcym dla stwierdzenia naruszenia zasady
wyrazonej w art. 29 ust. 2 Pzp jest takie zestawienie przez Zamawiajgcego charakterystycznych
granicznych oraz ocenianych parametrow nabywanych produktéw, ze wskazuje ono na konkretny
produkt, eliminujac jednoczesnie mozliwo§é zaoferowania produktéw innych producentdw - co
niewatpliwie ma miejsce w niniejszym Postepowaniu.

W przedmiotowym przypadku, jak zostato to juz wskazane powyzej, Zamawiajgcy wprowadzajac
ww. postanowienia SIWZ, dokonuje tego w sposéb sprzeczny z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, kreujac tym samym warunki realizacji zamdéwienia, w sposéb premiujacy
produkty konkretnego producenta.

O tym, iz przedmiotowe postgpowanie zostato niejako ,skrojone” pod jedng firme -~ Abbott
$wiadczy takze sposdb opisu poszczegdlnych parametréw ocenianych stanowiacych kryterium
Jakos$¢”, ktore zostaty opisane w sposéb tendencyjny oraz nie merytoryczny. Z uwagi na to, iz w
niniejszej sprawie mamy do czynienia z postgpowaniem krajowym, ponizej progéw okreslonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, Odwolujacy nie moze postawi¢ zarzutow
co do sposobu opisu kryteriéw oceny ofert, jednakze warto w tym miejscu zwrdcié uwage réwniez
i na te uchybienia, ktére jedynie potwierdzajg teze postawiong na wstepie niniejszego odwolania,
c¢o do ograniczenia konkurenciji, poprzez preferencje jednego wykonawcy.

W szczegolnosci w Zalgezniku nr 3, punkcie 2 dotyczacym parametréw ocenianych Zamawiajgcy
opisuje parametr: oprogramowanie analizatora w jezyku polskim. Tymczasem zgodnie z Ustawg
o Wyrobach Medycznych wymogiem dla wyrobdw przeznaczonych do uzywania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest tylko posiadanie oznakowania i instrukcji uzywania w jezyku
polskim. Wystarczajgcym zatem byloby punktowanie w niniejszym postepowaniu
oprogramowania analizatora w jezyku angielskim i dotaczenie do niego instrukcji obstugi w jezyku
polskim,

Podobnie niezrozumiate jest promowanie w punkcie 3 Zalgcznika nr 3 w czesci parametréw
ocenianych ,zabezpieczenia zapcbiegajgcego kontaminacji prébek badanych bez koniecznosci
stosowania koricéwek jednorazowych”. Z reguly bowiem dazy sie do tego, aby wyeliminowaé
calkowicie ryzyko kontaminacji przy dozowaniu, zwlaszcza przy bardzo czutych oznaczeniach
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immunochemicznych. Zgodnie z zasadami bezpieczefistwa pracy, w laboratoriach preferowane
powinny byC rozwigzania zapobiegajgce kontaminacji i bledowi przeniesienia, co moze by¢
zagwarantowane jedynie poprzez uzycie systemdw pipetujacych z jednorazowymi koricéwkami
dozujgcymi materiat badany. Takie tez rozwigzania powinny byé punktowane i preferowane,
podobnie jak uzycie pipet z wymiennymi jednorazowymi koricdwkami do rutynowej pracy
laboratoryjnej. Z tych wzgledéw przy ocenie w punkcie 3 to system pipetujgcy probki
wykorzystujgcy jednorazowe koicéwki powinien otrzyma¢ maksymalng liczbe punktow.

Takze w punkcie 4 Zatgcznika nr 3 w zakresie parametréw ocenianych: ,Zakres pomiarowy B
HCG do minimum 15 000 miU/ml w pierwszym oznaczeniu bez koniecznos$ci rozcieficzania
prébki.", niezrozumiatym jest dlaczego Zamawiajacy preferuje akurat test pomiarowy g HCG,
skoro wigkszo$¢ z oferowanych w postepowaniu 38 parametréw moze wymagaé rozcienczenia
i powtdrek przy przekroczeniu zakresu porniarowego. Podana warto$¢ 15 000 mlU/mi jest cecha
charakterystyczng dla testu B HCG oferowanego przez firme Abbott, a test oferowany przez
odwolujgcego posiada zblizony zakres pomiarowy (10 000 miU/ml) przy 10-krotnie lepszej
czutosci oznaczeh i szerszych wskazaniach diagnostycznych obejmujgcych zastosowanie
onkologiczne testu. Stezenia B HCG wystepujace w cigzy przekraczajg czesto wartosci 200 000
miU/ml, wigc itak takie probki bedg wymagaty rozcieficzenia, niezaleznie od tego czy zakres
pomiarowy testu B HCG wynosi 10 000 czy 15 000 miU/ml.

Natomiast w punkcie 5 parametrow ocenianych Zalgcznika nr 3 do SIWZ Zamawiajacy opisuje
kryterium: ,Brak kontaminacji biotyny obecnej w prébce badanej z odczynnikiem zastosowanym
w oznaczeniu immunochemicznym”. Jest to parametr niezrozumialy i nielogiczny i wydaje sig, ze
zostat postawiony jedyne w celu utatwienia walki konkurencyjnej jednej firmie. Wszystkie metody
immunochemiczne sg podatne w réznym stopniu na réznego typu interferencje ze strony réznych
czynnikéw (hemoliza, lipemia, ikteria, przeciwciata heterofilowe HAMA, wplyw lekéw, diety
itp.). Biotyna jest tylko jednym z wielu lekéw i czynnikéw, ktére mogg potencjalnie interferowaé
w oznaczeniach i jest jednym z najmniej istotnych przyczyn interferencji. W kazdej ulotce
odczynnikowej Odwotujgcego znajduje sie informacja do jakich wartosci stezenia biotyny nie
stwierdza sig wystepowania interferencji w testach (dla oferowanych w postepowaniu parametrow
s3 to wysokie i bezpieczne progi braku interferencji). W praktyce potencjalne ryzyko interferencji
ze strony biotyny jest marginalne i nieistotne kiinicznie, o wiele czeéciej spotyka sig interferencje
ze strony wystepujgcej hemolizy, lipemii, ikterii, przeciwciat heterofilnych HAMA, autoprzeciwcial,
wplyw lekow czy diety, a takich zastrzezef Zamawiajgcy nie poczynit.

Zamawiajgcy obowigzany jest uksztatowad tres¢ SIWZ, a w szczegdinosci opis przedmiotu
Zamodwienia, w taki sposéb, aby otworzyé Postepowanie na konkurencje i umozliwiaé skiadanie
ofert odzwierciedlajacych réznorodnosc rozwigzan technicznych dostepnych na danym rynku,
Zamawiajacy okresdlajgc przedmiot zamdwienia winien uwzgledni¢ wszystkie okolicznosci
mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty przez wykonawcdw i winien unikaé sformutowar
stwarzajacych mozliwos¢ zaistnienia okolicznosci utrudniania uczciwej konkurencji, czego
Zamawiajacy nie wzigt pod uwage przygotowujac opis przedmiotu zamowienia w niniejszym
Postepowaniu.

Reasumujgc, modyfikacja SIWZ zgodnie z powyzszymi 2adaniami pozwoli na zwigkszenie liczby
wykonawcéw zdolnych do zlozenia ofert w Postepowaniu, co z kolei wplynie na wiekszg
konkurencyjnos¢ Postgpowania, zgodnie z ideg przetargu nieograniczonego. Dopuszczenie
wigkszej liczby wykonawcéw nie tylko jest zgodne z zasadami wynikajgcymi z art. 7 ust. 1 Pzp,
ale takze pozwoli Zamawiajgcemu na dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej sposréd
réznych produktéw dostepnych na rynku. Bedzie to tez korzystne dla Zamawiajgcego ze




wzgledéw ekonomicznych, gdyz istnienie rzeczywistej konkurencji pozytywnie wplynie na
wysokosé cen oferowanych w Postepowaniu.

Zalgezniki:

1) dowdd uiszczenia wpisu w wymaganej wysokoSci;
2) dowdd przesiania kopii odwolania Zamawiajacemu;
3) pefnomocnictwo oraz odpis z KRS Odwolufacego.
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db-direct intemet/ Informacje o rachunku

Potwierdzenie wykonania transakgiji

- Obclggenta ~

Numer rachuniu: 1102834000

Nazwa rachunku: podstawows

Rachunek (IBAN): PL5%188000090000001 102834000
ID Flirmy: 197031

Oddzlat banku: Deutsche Bank Palska S.A.
Waluta: PLN

Kwota DataWaluty

-7.500,00 26.08.2019
Referencje klienta:
Referencje banku:

Referencje rozliczenia:

Szcregiily transakd]l:

DOMESTIC NON-URGENT PAYMENT
SDP/26.08-12:20

RE01908264-26755

SDP/26.08-12:20

Roziiczona waluta:  PLN
Rozliczona kwota: -7 500,00
Kurs: O
Waluta referencyjna: EUR
Kwota w walucie referencyjnej.  -1.720,74

Nazwal/adres kontrahenta:

cd Nazwaladres kontrahenta:

Rachunek kontrahenta:

Kod banku kontrahenta:
obcigzenia:Nadawcaluznania:Odbiorca
cd obcigzenia:Nadawca/uznania:Odbiorca

URZAD ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
POSTEPU 17A PL 02-676 WARSZ
PL80101010100081362231000000
10101010

ROCHE DIAGNQOSTICS POLSKA SP
. Z0.0.UL, WYBRZEZE GDYNSK

Kod GVCIGVO: 020
Tekst ksiggowania:. ED EX PLN
Typ ksiggowania TXNT (lItem Type): 6430

Szczegdty platnosci:

OPLATA ZA WNIESIENIE ODWOLA
NIA DO SIWZ-SPZOZ W WYSZKOW
IE, BEN-REF: SDP/26.08-12:2

0, CHRG:SHA

-7.500,00 SUMA OBCIAZEN(IA)
1 TRANSAKCJI(E) LACZNIE

Niniejszy _q?!cumem jg_st‘ \!\_r_ydrukiem komputerowym i nie wymaga uwierzytelnienia.

Deutsche Bank

D.ksiggowa 26.08.2018

Karolina Banachowicz
Pelnomocnik

ohe Diagnéstics Polska Sp. z o0

Wydrukowano; 26.08.2019 13:44.08

Przygotowat: (a.wojcik)
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PELNOMOCNICTWO

ROCHE DIAGNOSTICS POCLSKA SP. Z0.0.

z siedzibg w Warszawie, przy ul. Bobrowieckiej 8, 00
728 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsigbiorcéw
prowadzonege przez Sad Rejonowy dla must
Warszawy w Warszawie, XII1 Wydzial Gospodarczy
KRS pod numerem KRS 00001326935, NIP 527-23-22-
068, REGON 016755430

(dalej: »Spotka«)

My, nizej podpisani, upowainieni do lacznego
reprezentowania Spoll, niniejszym udzielamy

Pani Karolinie Banachowicz
PESEL 79071500328

Pani Magdalenie Bogusiewicz-Kuchowicz
PESEL 71060602000

Pani Patrycji Karpierz

PESEL 76051500769

Pani Joannie Wojciewskiej
PESEL 76010506748

Pani Annie Iwaniec

PESEL 77032306062

Pani Anetcie Orlickiej

PESEL 71012500226

Pani Marii Cupryjak

PESEL 67031200023

Panu Mariuszowi Dadak

PESEL 72081210797

Panu Mariuszowi Derlatka
PESEL 56032400693

Panu Rafalowi Kochanowskiemu
PESEL 75062302494

Panu Tomaszowi Kucharskiemu
PESEL 59120507111

Panu Adamowi Olejnikowi
PESEL 85081806679

Pani Anetcie Orlickiej

PESEL 71012500226

Pani Izabeli Sapale

PESEL 71032306800

Panu Pawlowi Zyszko

PESEL 68101300096

{dalej: »Petnomocnik«},

2T

POWER OF ATTORNEY

ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA SP. Z 0.0,

with its registered office in Warsaw, at Bobrowiecka 8
Street, 00-728 Warsaw, entered into the Register of
Entrepreneurs kept by the District Court for Capital
City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division
of the National Court Register under the number KRS
0000132695, NIP 527-23-22-068, REGON 016755430

(hereinafter: »Company«)

We, the undersigned, authorized to jointly represent
the Company, hereby grant

Ms Karolina Banachowicz
PESEL 79071500328
Ms Magdalena Bogusiewicz-Kuchowicz
PESEL 71060602000
Ms Patrycja Karpierz
PESEL 76051500769
Ms Joanna Wojciewska
PESEL 76010506748
Ms Anna Iwaniec
PESEL 77032306062
Ms Anetta Orlicka
PESEL 71012500226
Ms Maria Cupryjak
PESEL 67031200023
Mr Mariusz Dadak
PESEL 72081210797
Mr Mariusz Derlatka
PESEL 56032400693
Mr Rafal Kochanowski
PESEL 75062302494
Mr Tomasz Kucharski
PESEL 59120507111

Mr Adam Olejnik
PESEL 85081806679
Ms Anetta Orlicka
PESEL 71012500226
Ms Izabela Sapata
PESEL 71032306800
Mr Pawet Zyszko
PESEL 6810130009

Roghe Dia
(hereinafter: »Proxy holder«; e

.f'-
e e Rt
R Al

-
$rocithe —am e




petnomocnictwa w nastepujacym zakresie:

Pelnomocnictwo i upowaznienie do reprezentowania
Spolki lacznie z Czlonkiem Zarzadu Spétki lub
acznie z inng wlasciwie umocowang osoba, wylgcznie
w ponizszym zakresie:

Podejmowanie wszelkich czynnosci prawnych i
Sfaktycznych w toku jakiegokolwiek postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego na rzecz Spétki, a
w szczegolnosci do skiadania wszelkich dokumentéw,
podpisywania uméw w sprawie zaméwien publicznych,
wnoszenia  zabezpieczenia nalezytego  wykonania
umowy, podpisywania ofert, wnoszenia odwotan oraz
przystgpiest do postgpowan odwolawczych w toku
wskazanego wyzej postepowania,

Pelnomocnik nie ma prawa udzielaé dalszego
pelnomocnictwa w  zakresie udzieleonych mu
niniejszym pelnomocnictwem upowaznien.

Niniejsze pelnomocnictwo moze zostaé odwolane
przez Spétke w kaidym czasie.

Niniejsze pelnomocnictwo zostaje udzielone z dniem
10.07.2019 roku i obowiazuje do odwolania.

W kaidym przypadku, niniejsze pelnomocnictwo
traci wainoéc w chwili rozwigzania lub wygasniecia
stosunku pracy Pelnomocnika zatrudnionego przez
Spotke.

Niniejsze pelnomocnictwo zostalo sporzadzone w
polskiej oraz angielskie) jezykowej. W
przypadku wszelkich rozbieznoéci pomigdzy wersjami
jgzykowymi, wigzaca bedzie wersja polska.

wersji

Pelnomocnictwo z dnia 29.01.2019
odwolaniu 2z

roku ulega

dniem udzielenia niniejszego

pelnomocnictwa.
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the following authonty: |

The authority and power to represent the Company ,
jointly with either a Management Board Member of /;'; 7.
the Company or jointly with another person who was!
granted adequate powers, however limited only tf |
following matters:

Undertaking all legal and factual actions in the
course of any public procurement procedure for the
benefit of the Company, and in particular to submit all
documents, sign public procurement agreements, lodge
a performance bond, sign offers, lodge appeals and
proceed to appeal proceedings in the course of the above
mentioned procedure.

The Proxy holder is not entitled to further delegate the
powers granted herein, namely.

This power of attorney can be withdrawn by the
Company at any point in time.

This power of attorney shall be granted as of
10.07.2019 and is binding unti} revoked.

In any case this power of attorney seizes to be valid at
the moment the Proxy holder employment with the
Company is terminated or expires.

This power of attorney is executed in Polish and
English language version. In the event of any
discrepancies between language versions, the Polish
version shall prevail.

The power of attorney dated 29.01.2019 is revoked as
of the date of granting this power of attorney.
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Repertorium A Nr$4.2} 12019

Dnia dziesiatego lipca dwa tysiace dziewigtnastego roku (10.07. 2019).
Poswiadczam, 2e podpisy na niniejszym dokumencie potozyli wlasnorgcznie w mojej
cnosci, w budynku polozonym w Warszawie, przy ulicy Bobrowieckiej nr 8;
\! 1. Krzysztof Andrzej Gabrylewski, uzywajacy imienia Krzysztof, syn Michala i Anieli, wedfug
.,-" o$wiadczenia zamieszkaly w miejscowoséci Borowa Gora, przy ulicy Lipowej nr 52F, kod 05-
o ' 140, posiadajacy PESEL 73102605934, ktérego tozsamos$¢ stwierdzilam na podstawie
( dowodu osobistego CGJ 412480 z terminem waznosci do dnia 18 grudnia 2027 roku, ------eme—-
2. Agata Teresa Miros, uzywajaca imienia Agata, coérka Andrzeja i Barbary, wedtug
t'-l oswiadczenia zamieszkata w Warszawie, przy ulicy Skoroszewskiej nr 8 m. 49, kod 02-495,
posiadajaca PESEL 78081911560, ktorej tozsamost stwierdzitam na pedstawie dowodu
osobistego DAE 923971 z terminem waznosci do dnia 18 kwietnia 2029 roku, ----~-emeeeeeeees
...chOJe dzialajacy w imieniu i na rzecz spoiki pod firmg ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA spotka z
ograniczony odpowiedzialnoscia z siedziba w Warszawie, przy ulicy Bobrowieckiej nr 8, kod 00-

728, wpisanej do rejestru przedsiebiorcow, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st Warszawy

w Warszawie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

0000132695, REGON 016755430, NIP 5272322068, jako Prokurenci, uprawnieni do tgcznej

reprezentacji Spolki, wpisani w tym charakterze do powolanego rejestru, co potwierdza wydruk

informacji odpowiadajacej odpisowi aktuainemu 2 rejestru przedsigbiorcéw z dnia 10 lipca 2019 roku.
Krzysztof Gabrylewski i Agata Miros oswiadezyti, ze udzielona im prokura nie wygasta, ani nie
zostala odwolana, w stosunku do reprezentowanej Spoiki nie toczy sie postepowanie w przedmiocie

ogloszenia upadtosci, nie zostato wszczele postepowanie restrukturyzacyjne, ani nie zostat Zozony
wniosek o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego, zostali pouczeni przez notariusz o
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony danych osobowych.

Pobrano:

+ takse notarialng na podstawie §13 t 17 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28
czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. 2018.272 ze
zm.) w kwocie 90,00 ziotych,

* nalezny od powyzszej taksy podatek od towaréw i ustug, wedtug stawki 23%, zgodnie z art 146
pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz.U. 2018.2174 ze

zm.) w kwocie 20,70 ziotych

Magdalen ?g

notartusz

KARNCELARIANOTARIALNA
Katarzvna Lecrnoha Zywia Lipiigha, Macda'ene Digerba
nOtariusze
spiika cywilna
01-551 Warszaws. ul Mickiewicza 22 lok. 2
tel. 27 839-48-585 NIP 525.246-88-11

Karolina Ba lcz
Petnonjocnik

Roche Diagnostics Palska 5p. 2 0.0.



Repertorium A Nr (517, 12019

Poswiadczam zgodno3é niniejszej kopii z ckazanym dokumentem.
Pobrane:

- takse notarialng — 12,00 ziz §13 rozp. o tej taksie;

= 23% podatku VAT zgodnie z anl. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r
o tym podatku {t.j. Dz.U. 2017.1221 ze zm.) w kwocie 2,76 zI.
Warszawa, dnia 4 , lipca 2019 roku.

agdalena Dzierba — \
KANCELARIA NOTARIALNA = / , Lo
Katarzyna t.gczycka, Zywia Lipinska, Magdalena Dzierba 4&[ G o Ewé{i
notariusze Vit 5, notanusz )
Spolka cywilna e e 21
01-551 W-wa, ul. Mickiewicza 22 lok.2 ' s gt il i
tel. 22 839-46-55 NIP 525-246-88-11 Gl ;
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